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1. Einleitung 

Mit der Verabschiedung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Europäische Union, 2000) im Jahr 

2000 wurde erstmals ein Ordnungsrahmen in Europa geschaffen, der die Maßnahmen der 

Europäischen Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik regelt. Darin integriert war die Schaffung 

verschiedener Bewertungsverfahren zur Ermittlung des ökologischen Zustands von 

Oberflächengewässer, welche leitbild- und gewässertypbezogen, die Artenzusammensetzung und -

abundanz der jeweiligen Organismengruppe nutzen. In Deutschland wurde für die Bewertung der 

biologischen Qualitätskomponente αaŀƪǊƻǇƘȅǘŜƴ ǳƴŘ tƘȅǘƻōŜƴǘƘƻǎά ƛƴ {ŜŜƴ ǳƴŘ CƭƛŜǖƎŜǿŅǎǎŜǊ Řŀǎ 

.ŜǿŜǊǘǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ αtI¸[L.ά ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘ ǳƴŘ ǎǘŜǘƛƎ ŀƴƎŜǇŀǎǎǘ ό{ŎƘŀǳƳōǳǊƎ Ŝǘ ŀl. 2006b, 2007b, 

2011a, b, c, 2012, 2014).  

Zur Bewertung mittels Diatomeen wird ƛƳ ¢ŜƛƭƳƻŘǳƭ α5ƛŀǘƻƳŜŜƴά ƛƴ ŘŜƴ αtI¸[L.ά 

Verfahrensanleitungen das Vorgehen von der Auswahl der Probestellen, über die Probenahme, 

Probenaufbereitung und -präparation, mikroskopische Analyse bis zur Auswertung detailliert 

beschrieben (Schaumburg et al. 2011c, 2012). Hinsichtlich der mikroskopischen Analyse wird eine 

Bestimmung bis auf Artniveau, teilweise bis zur Varietät, gefordert. Dies setzt umfangreiche 

Kenntnisse und möglichst langjährige Erfahrung in der Diatomeentaxonomie seitens der 

Bearbeiter/innen voraus. Um die Diatomeen-Zählergebnisse zu verbessern und somit die Qualität der 

Bewertung mittels Diatomeen zu sichern, ist die Teilnahme an Ringversuchen, Workshops sowie der 

Austausch und die Kommunikation mit anderen Diatomologen zu empfehlen (Kelly & Lewis 1997, 

Prygiel et al. 2002, Kahlert et al. 2009, Dreßler et al. 2014, Kahlert et al. 2016). Ringversuche können 

für die Qualitätssicherung von Bewertungsverfahren einen besonders wichtigen Beitrag leisten, da 

sie einerseits die Qualität der Ergebnisse der teilnehmenden Labore prüfen, zusätzlich aber auch eine 

Validierung des angewendeten Verfahrens ermöglichen (DIN 38402-42, DIN 38402-45).  

In den Jahren 2011 und 2012 fand der erste Ringversuch benthische Diatomeen in Deutschland statt. 

Die Analyse der Zählergebnisse und die Diskussion während des Workshops ermöglichten die 

Identifizierung taxonomischer Probleme, für deren Umgang Empfehlungen formuliert wurden, die 

helfen sollen, zukünftig die Qualität von Diatomeen-Zählergebnissen zu verbessern (Dreßler et al. 

2014, 2015). Es wurde nachgewiesen, dass die Qualität der Zählergebnisse die Bewertungsresultate 

bei Anwendung des PHYLIB-Verfahrens entscheidend beeinflusst und damit die Bedeutung von 

Ringversuchen unterstrichen, welche die Variabilität von Zählergebnissen reduzieren helfen (Werner 

et al. 2016). Weiterhin wurden Empfehlungen für Diatomeenzählungen und zur Verbesserung des 

αtI¸[L.ά .ŜǿŜǊǘǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴǎ ǾŜǊŦŀǎǎǘ ό5ǊŜǖƭŜǊ Ŝǘ ŀƭΦ нлмпύΦ 

2014 und 2015 wurde anknüpfend an den Erfahrungen des ersten Ringversuches der zweite 

Ringversuch benthische Diatomeen in Deutschland durchgeführt. Die 40 teilnehmenden Labore 

hatten insgesamt zwei Diatomeenpräparate aus einer See- und einer Fließgewässerprobe des 

Norddeutschen Tieflands gemäß den deutschen Verfahrensanleitungen (Schaumburg et al. 2011c, 

2012) zu zählen und zu bestimmen. Drei international anerkannte Diatomeenspezialisten (Krisztina 

Buczko, Naturhistorisches Museum Ungarn; Bart Van De Vijver, Botanischer Garten Meise, Belgien; 

Luc Ector, Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), Luxemburg) nahmen als 

Referenzzähler teil. Im Juli 2015 fand ein zweitätiger Workshop unter Beteiligung von zwei 

Referenzzählern an der TU Braunschweig statt. Dort wurden die Ergebnisse des Ringversuches 

vorgestellt, taxonomisch schwierige Diatomeen-Gruppen besprochen, Merkmale zur vereinfachten 

Identifizierung gemeinsam mit den Teilnehmern herausgearbeitet sowie Vorschläge zur 

Verbesserung des PHYLIB Bewertungsverfahrens formuliert. 
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Mit dem vorliegenden Bericht sollen die Zählergebnisse des zweiten deutschen Ringversuches und 

die Ergebnisse des Workshops dargestellt werden sowie entsprechend Empfehlungen für einen 

einheitlichen Umgang für die dabei identifizierten schwer zu bestimmenden Diatomeen-Gruppen 

vorgelegt sowie Vorschläge zur Verbesserung des PHYLIB Bewertungsverfahrens unterbreitet 

werden. 
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2. Erklärung 

Die Gewässerauswahl, die Probenentnahme, die Probenaufbereitung, der Versand der Präparate und 

die Auswertung der Zählergebnisse wurden von Personen vorgenommen, die selbst nicht als 

Teilnehmer/innen des Ringversuches auftraten. Sie stehen als Angestellte der Technischen 

Universität Braunschweig und der Universität Rostock in keiner Konkurrenz zu den teilnehmenden 

Büros. Der Person, welche die statistische Auswertung durchgeführt hat, war nicht bekannt, welcher 

Labor-Code zu welchem Labor/Teilnehmer gehörte. Die Verfasser des Berichtes haben bei der 

Auswertung berücksichtigt, dass die Zählungen von unterschiedlichen Präparaten der gleichen Probe 

zu Ergebnissen führen, die einer gewissen Streuung unterliegen.  
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3. Material und Methoden 

Für den αZweiten Deutschen Ringversuch .ŜƴǘƘƛǎŎƘŜ 5ƛŀǘƻƳŜŜƴ нлмпκнлмрά wurden eine 

Fließgewässer- und eine See-Probe aus dem Norddeutschen Tiefland verwendet (Tab. 1). Die 

Fließgewässer-Probe (Diat. FG F) wurde dem Saaler Bach bei Wiepkenhagen (Mecklenburg-

Vorpommern) im September 2008 entnommen. Die See-Probe (Diat. S F) entstammt dem Lychensee 

(Nord-Brandenburg) und wurde Ende Juli 2010 genommen. 

Tabelle 1. Charakterisierung der Probenahmestellen, EZG = Einzugsgebiet, WRRL-Typ = Gewässertyp 
entsprechend Schaumburg et al. (2011c, 2012), VQ = Volumenquotient EZG / Seevolumen in km² / 
106m³ 

 Diat. FG F, Saaler Bach Diat. S F, Lychensee 

Ökoregion Norddeutsches Tiefland Norddeutsches Tiefland 

WRRL-Typ 14 (sandiger Bach) 10 (u.a. VQ > 1,5, dimiktisch) 

Diatomeen-Gewässer-Typ 12.1 10.1 

EZG Geologie karbonatisch karbonatisch 

EZG Größe 27,2 km² 175,7 km² 

 

Die Entnahme der Proben erfolgte entsprechend den PHYLIB-Verfahrensanleitungen für 

Fließgewässer und Seen (Schaumburg et al. 2011c, 2012). Anschließend wurden die Proben in 500 ml 

PE-Flaschen überführt und mit Ethanol fixiert. Die Präparation der Proben wurde in Anlehnung an 

Kalbe & Werner (1974) unter Verwendung von Salzsäure (HCl), Wasserstoffperoxid (H2O2), 

Schwefelsäure (H2SO4), Kaliumpermanganat (KMnPO4) und Oxalsäure (C2H2O4) durchgeführt. Aus der 

jeweiligen resultierenden Diatomeen-Suspension wurden alle Präparate (Referenzzähler und 

Teilnehmer) hergestellt. Dazu wurde in einem Herstellungsschritt unter wiederholtem Schütteln die 

Diatomeen-Suspension in zwei unterschiedlichen Dichten auf die Deckgläschen eines Präparates 

getropft. Nach einer Trocknung über Nacht erfolgte die Einbettung der Diatomeenschalen in 

Naphrax® (Brechungsindex: 1,71). Die Herstellung der Präparate wurde durchgehend von einer 

Person (TU Braunschweig) durchgeführt. Anfang Oktober 2014 wurden die Präparate an die 

teilnehmenden Labore bzw. Personen versendet (Tab. 2). Es bestand die Möglichkeit Präparate 

nachzufordern, wenn diese nicht ausreichend gut präpariert bzw. in ungenügender Diatomeen-

Dichte vorlagen. Davon wurde jedoch kein Gebrauch gemacht.  

Tabelle 2. Zeitplan des Ringversuches 

 Zeitpunkt 

Versand der Präparate an die Teilnehmer 01.10.2014 

Frist zur Abgabe der Zähldaten 28.02.2015 

Workshop an der TU Braunschweig 18.07.-19.07.2015 

Versand der Zertifikate 23.09.2015 

 

Drei international anerkannte Diatomeenspezialisten mit langjähriger Erfahrung (mehr als 20 Jahre) 

nahmen als Referenzzähler am Ringversuch teil: Dr. Krisztina Buczko (Naturhistorisches Museum 

Ungarn, Budapest), Prof. Dr. Bart Van De Vijver (Botanischer Garten Meise, Belgien) und Dr. Luc Ector 

(Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), Luxemburg). Alle drei haben wie die 

Teilnehmer eine Fließgewässer-Probe (Diat. FG F) und eine See-Probe (Diat. S F) analysiert. 
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Alle Ringversuch-Teilnehmer (einschließlich der Referenzzähler) hatten die Fließgewässer-Probe 

entsprechend der zum Zeitpunkt des Ringversuches gültigen Verfahrensanleitung zu zählen 

(Schaumburg et al., 2012). Auf besonders wichtige Vorgaben wurde zusätzlich in einem Begleitbrief, 

der mit den Präparaten verschickt wurde, aufmerksam gemacht: 

- Zählung von mindestens 400 Diatomeen-Objekten in Transekten, nicht Sehfelder 

- Gürtelbandansichten werden mit erfasst und Bruchstücke, sofern ihre Größe die Hälfte der 

Schalenfläche übersteigt. Liegen Gürtelbandketten vor, so wird jede Frustel der Kette als ein 

Objekt gezählt (Hofmann, pers. Mitteilung). Die Halbschalen am Ende einer Kette sind 

ebenfalls ein Objekt. 

- Berücksichtigung der Ausschlussliste pennater Diatomeen mit planktischer Lebensweise 

(Tab. 2, S. 30 in Schaumburg et al. 2012) 

Für das Zählen der See-Probe galt die zum Zeitpunkt des Ringversuches gültige Verfahrensanleitung 

für Seen (Schaumburg et al. 2011c). Zusätzlich wurde im Begleitbrief auf die Zählung von mindestens 

500 Diatomeen-Objekten hingewiesen. Zur Identifikation seltener Taxa war die See-Probe nach der 

Zählung weitere 30 Minuten zu durchmustern. Die dabei nachgewiesenen Taxa waren in der 

Ergebnis-Eingabemaske mit dem Wert = 0 zu erfassen. Weiterhin sollten die oben aufgeführten 

Hinweise zu Gürtelbandansichten, Bruchstücken sowie die Ausschlussliste pennater Diatomeen mit 

planktischer Lebensweise (Tab. 4, S. 26, Schaumburg et al. 2011c) beachtet werden.  

Die für den Ringversuch notwendige Bestimmungsliteratur war ebenfalls den Verfahrensanleitungen 

sowie dem Begleitbrief zu entnehmen. Das Standard-Bestimmungswerk war Hofmann et al. (2011 

bzw. 2013). Als notwendige, ergänzende Werke wurden Krammer & Lange-Bertalot (1986-2004), 

Lange-Bertalot (1993, 2001), Lange-Bertalot & Moser (1994), Lange-Bertalot & Metzeltin (1996), 

Krammer (1997a, 1997b, 2000, 2002, 2003), Reichardt (1999), Witkowski et al. (2000) und Levkov 

(2009) angegeben. 

Die Zählergebnisse der Teilnehmer und der Referenzzähler wurden über eine zur Verfügung gestellte 

Eingabemaske auf den Internetseiten www.planktonforum.eu unter Angabe des Laborcodes, welcher 

jedem Teilnehmer (Laborcodes: 1-41, Laborcode 23 diente zum Test) bzw. Referenzzähler 

(Laborcodes: 42-44) zuvor zugewiesen wurde, übermittelt. Bei der Auswertung und 

Ergebnisdarstellung wurden ausschließlich diese Laborcodes verwendet. Jeder Teilnehmer und 

Referenzzähler musste bei der Ergebniseingabe zu jedem gefundenen Taxon die DV-Nummer (Mauch 

et al. 2003, Version von 2011) sowie die Anzahl (Objekte) jedes Taxons ergänzen. Neben den 

Zähldaten wurden weitere Faktoren abgefragt, wie genutzte Vergrößerung, Objektiv-Typ und Apertur 

sowie Kontrastverfahren.  

Die Datenauswertung und die Bewertung der Zählergebnisse erfolgte in gleicher Weise, wie beim 

ersten Ringversuch benthische Diatomeen in Deutschland (Dreßler et al. 2014). Dazu wurden als 

erstes aus den absoluten Zähldaten der Teilnehmer und Referenzzähler die relativen Häufigkeiten 

berechnet. Anschließend wurden für jede Probe grundlegende Zählparameter ermittelt, wie die 

Anzahl gezählter Diatomeen-Objekte, die ermittelte Taxon-Anzahl, die Anzahl nicht sicher 

bestimmter Taxa όαǎǇŜŎΦάΣ αŎŦΦάΣ αŀŦŦΦάΣ tŜƴƴŀƭes), die Anzahl von Taxa, deren relative Häufigkeit 1 % 

überstieg sowie die Taxa-Anzahl, welche bei der Nachsuche gefunden wurde. In einem weiteren 

Schritt wurde eine Analyse der Ähnlichkeiten der Zählergebnisse jeder Probe vorgenommen, zum 

einen mittels einer Bray-Curtis-Distanzberechnung, weiterhin mithilfe einer multivariaten 

graphischen Darstellung einer Detrended Correspondence Analysis (DCA). Es handelt sich hierbei um 

zwei voneinander unabhängige Verfahren, die parallel zur besseren Absicherung der Bewertung der 

http://www.planktonforum.eu/
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Zählergebnisse genutzt wurden. Aus den Bray-Curtis-Distanzmaßen der drei Referenzzählungen 

zueinander wurde für jede Probe der Mittelwert und die Standardabweichung sowie das 

dazugehörige 95%ige Konfidenzintervall berechnet. Liegt die Bray-Curtis-Distanz eines Labors zu allen 

drei Referenzzählern innerhalb des Konfidenzintervalls, so ist das Ergebnis des Labors so ähnlich zu 

den Referenzzählern, wie diese sich untereinander ähnlich sind. Nur solche Proben galten als nicht 

erfolgreich absolviert, bei denen die Teilnehmer-Ergebnisse außerhalb der ermittelten 

Standardabweichung der drei Referenzzähler lagen. Diese Labore wurden in der Ergebnisdarstellung 

mittels DCA (siehe Kap. 4.1) mit einem roten Kreis markiert. Anschließend wurde visuell geprüft, ob 

bei den rot markierten Laboren die ermittelten Bray-Curtis-Distanzmaße mit den graphischen 

Abweichungen bzw. Ähnlichkeiten (DCA) übereinstimmen (ggf. auch in der dritten Dimension).  

Bevor die Bray-Curtis-Distanzen berechnet sowie die DCA durchgeführt wurden, ist eine Reihe von 

Taxa zu Gruppen zusammengefasst worden (aufgeführt in Kap. 4.1). Es handelt sich dabei um: 

1. Schwer zu bestimmende Taxa, die sicher bestimmt wurden und solche mit der gleichen 

Benennung, die als nicht sicher bestimmt angegebenen wurden όαŎŦΦά ƻŘŜǊ αŀŦŦΦάύ: 

Es handelt sich hierbei um Taxa, die von Teilnehmern und Referenzzählern als nicht sicher 

ōŜǎǘƛƳƳǘ ŀƴƎŜƎŜōŜƴ ǿǳǊŘŜƴ όƳƛǘ αŎŦΦά ƻŘŜǊ αŀŦŦΦάύ ǳƴŘ sich gleichzeitig schwer taxonomisch 

zuordnen lassen (siehe Punkt 4).  

2. Gleiche Taxa mit unterschiedlicher Bezeichnung (Synonyme): 

Bei gleichem zugrunde liegendem Taxonkonzept werden diese genutzten Namen in einer 

Gruppe zusammengefasst. Beispiele hierfür sind Planothidium lanceolatum und Achnanthes 

lanceolata ssp. lanceolata sowie Fragilaria vaucheriae und Fragilaria capucina var. 

vaucheriae. 

3. Arten und ihre Nominatvarietät, Form oder ihren Morphotyp: 

Eine Zusammenfassung von Arten mit ihrer Nominatvarietät erfolgte dann, wenn keine 

weiteren Varietäten existieren, z. B. Fragilaria brevistriata, Fragilaria famelica, Navicula 

cryptocephala, Nitzschia capitellata oder Nitzschia recta. Weiterhin wurden sie zu einer 

Gruppe zusammengefasst, wenn die Varietäten, Formen oder Morphotypen taxonomisch 

schwer zu trennen sind (Hofmann et al. 2011 bzw. 2014, Dreßler et al. 2014) und weitere 

Varietäten/Formen/Morphotypen nicht gefunden wurden.  

4. Lichtmikroskopisch und taxonomisch schwer unterscheidbaren Taxa: 

Dies betrifft Taxa, die mit der derzeit verfügbaren Literatur und den darin enthaltenen 

Beschreibungen nicht eindeutig zuzuordnen sind. 

Die Gruppierungen hatten das Ziel eine realistische Bewertung der Labore zu gewährleisten. Die 

aufgeführten Punkte sollten den teilnehmenden Laboren nicht als Fehler angelastet werden und 

dadurch nur schwerwiegende Verwechslungen, Fehlbestimmungen bzw. Fehlbenennungen in die 

Bewertung der Zählergebnisse eingehen. Die jeweils vorgenommenen Gruppierungen werden bei der 

Ergebnisdarstellung (Kap. 4.1.1 und 4.1.2) angegeben. Zur Darstellung der taxonomisch schwer zu 

differenzierenden Taxa (Kap. 4.3 und 4.4) wurden keine Gruppierungen vorgenommen bzw. 

Gruppierungen gemäß Punkt 3 jeweils explizit angegeben und diskutiert. 

Neben der taxonomischen Bewertung auf Grundlage der Zählergebnisse der drei Referenzzähler 

wurde ebenfalls eine Bewertung in Bezug auf die Einhaltung der jeweiligen Verfahrensanweisung 

(Schaumburg et al., 2011c bzw. 2012) vorgenommen. Dabei konnten nur bestimmte, 
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nachvollziehbare Kriterien überprüft und auf dem Zertifikat der Teilnehmer/innen vermerkt werden. 

Folgende Parameter gingen in die Bewertung ein: 

- Deutlich zu geringe Anzahl gezählter Objekte, d.h. <380 Probe Saaler Bach bzw. <475 Probe 

Lychensee 

- Nachsuche nach seltenen Taxa (See-Probe) nicht durchgeführt 

- Einbeziehung obligat planktischer Diatomeen in die Zählung 

- Unzureichende Aktualität der Taxa-Benennung, Nutzung veralteter und nicht der 

angegebenen Bestimmungsliteratur 

Konnten keine Abweichungen von der Handlungsanweisung anhand dieser Kriterien festgestellt 

werden, erhielten die Labore auf ihrem Zertifikat αƻƘƴŜ !ōǿŜƛŎƘǳƴƎά ȊŜǊǘƛŦƛȊƛŜǊǘΦ 9ƛƴŜ αgeringe 

!ōǿŜƛŎƘǳƴƎά ǿǳǊŘŜ ōŜǎŎƘŜƛƴƛƎǘΣ ǿŜƴƴ Ŝƛƴer der oben genannten Parameter während der Zählung 

einer Probe nicht eingehalten wurde. Wurden zwei und mehr Abweichungen festgestellt, lagen 

αŜǊƘŜōƭƛŎƘŜ !ōǿŜƛŎƘǳƴƎŜƴά ǾƻǊΦ  

Um zu prüfen, ob und inwiefern sich die unterschiedlichen Zählergebnisse der teilnehmenden Labore 

auf die Bewertung der Wasserqualität gemäß des deutschen PHYLIB-Bewertungsverfahrens 

auswirken, wurden jeweils die Diatomeen-Indizes (DIFließgewässer und DISeen) mittels der aktuellen 

PHYLIB-Software, Version 5.3.0 vom 11.12.2015, berechnet und analysiert (Kap. 4.5; Schaumburg et 

al., 2011c bzw. 2012). 

Die im vorliegenden Bericht abgebildeten Diatomeen wurden mit einer ProgRes®SpeedXTcore3 

Kamera der Firma Jenoptik an einem Axioplan-Lichtmikroskop von Zeiss mit Differential-Interferenz-

Kontrast unter Verwendung eines 100er Plan-Apochromat-Objektives (1,4 Apertur) aufgenommen 

und mit Hilfe der Software analySIS® (Soft Imaging System GmbH) vermessen. 
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4. Ergebnisse und Diskussion 

4.1 Artenzusammensetzung, Zählergebnisse und Bewertung der Labore 

4.1.1 Saaler Bach-Probe (Diat. FG F) 

Die Fließgewässer-Probe (Diat. FG F) entstammt dem Saaler Bach bei Wiepkenhagen (Mecklenburg-

Vorpommern) und wird im Folgendem als αFließgewässer-tǊƻōŜά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘΦ Die dominanten 

Diatomeen-Taxa basierend auf den drei Referenzzählungen waren Navicula gregaria Donkin, 

Melosira varians C. Agardh und Navicula cryptocephala Kützing (Tab. 3). Weiterhin häufig (mit 

wenigstens 3,5 % Anteil von mindestens einem der Referenzzähler ermittelt) wurden Cocconeis 

placentula var. lineata (Ehrenberg) van Heurck bzw. C. placentula var. placentula Ehrenberg, 

Nitzschia paleacea Grunow, Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing var. parvulum f. parvulum 

bzw. Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing var. parvulum, Achnanthidium cf. minutissimum 

(Kützing) Czarnecki bzw. Achnanthidium cf. minutissimum (Kützing) Czarnecki var. minutissimum, 

Nitzschia palea (Kützing) W. Smith var. palea bzw. Nitzschia palea var. debilis (Kützing) Grunow sowie 

Nitzschia archibaldii Lange-Bertalot von den Referenzzählern nachgewiesen. 

Tabelle 3. Dominante und häufige Diatomeen-Taxa in der Fließgewässer-Probe basierend auf den 
drei Referenzzählungen (L42ςL44), MW: Mittelwert, STABW: Standardabweichung; Zahlenangaben 
in %. 

Taxon L 42 L 43 L 44 MW STABW 

Navicula gregaria 8,8 16,8 15,8 13,6 4,3 

Melosira varians 8,5 10,8 12,2 10,5 1,8 

Navicula cryptocephala 8,8 8,5 6,8 8,0 1,1 

Cocconeis placentula var. lineata 0,0 4,3 7,1 3,8 3,6 

Cocconeis placentula var. placentula 4,8 0,0 0,0 1,6 2,7 

Nitzschia paleacea 6,0 4,3 3,2 4,5 1,4 

Gomphonema parvulum var. parvulum f. parvulum 5,0 0,0 2,7 2,6 2,5 

Gomphonema parvulum var. parvulum 0,0 4,0 0,0 1,3 2,3 

Achnanthidium cf. minutissimum 0,0 5,0 0,0 1,7 2,9 

Achnanthidium cf. minutissimum var. minutissimum 3,8 0,0 0,0 1,3 2,2 

Nitzschia palea var. palea 3,3 0,0 3,6 2,3 2,0 

Nitzschia palea var. debilis 3,5 1,5 0,0 1,7 1,8 

Nitzschia archibaldii 3,5 3,5 3,2 3,4 0,2 

 

Jedes Taxon tritt hinsichtlich seiner Häufigkeit in den Präparaten der Teilnehmer mit einer gewissen 

Streuung auf. Diese ist in einer natürlichen Inhomogenität der Proben sowie im Herstellungsprozess 

(Kap. 3) begründet und spiegelt sich somit auch in den Ergebnissen wider. Das Ausmaß dieser 

αƴŀǘǸǊƭƛŎƘŜƴ {ǘǊŜǳǳƴƎά ƭŅǎǎǘ ǎƛŎƘ ōŜǎƻƴŘŜǊǎ Ǝǳǘ ŀƴ ŘŜƴ {ǘŀƴŘŀǊŘŀōǿŜƛŎƘǳƴƎŜƴ ŘŜǊ ŀƭǎ ŘƻƳƛƴŀƴǘ 

festgestellten Taxa basierend auf den drei Referenzzählungen erkennen (Tab. 3). Sie reicht von 1,1 % 

bei Navicula cryptocephala bei einem Mittelwert von 8,0 %, über 1,8 % (Melosira varians, Mittelwert: 

10,5 %) bis zu 4,3 % bei Navicula gregaria, deren Mittelwert 13,6 % beträgt. Dennoch bleibt 

anzumerken, dass mittels der drei Referenzzählungen nicht bei allen Taxa das gesamte Ausmaß der 

αƴŀǘǸǊƭƛŎƘŜ {ǘǊŜǳǳƴƎά ƛƴ ŘƛŜ 9ǊƎŜōƴƛǎǎŜ ŜƛƴƎŜƘǘΣ ŘŀȊǳ ǿŀǊ ihre Anzahl zu gering.  
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Weitere Abweichungen zwischen den Ergebnissen der Referenzzähler lassen sich auf eine 

unterschiedliche taxonomische Zuordnung zurückführen, z. B. von Cocconeis placentula var. lineata 

bzw. C. placentula var. placentula, Gomphonema parvulum var. parvulum f. parvulum bzw. 

Gomphonema parvulum var. parvulum sowie Achnanthidium cf. minutissimum bzw. Achnanthidium 

cf. minutissimum var. minutissimum. Dies sind zumeist Taxa, deren taxonomisches Konzept unklar ist 

(z. B. Cocconeis placentula-Aggregat, siehe Kap. 4.3.1), bei denen die Referenzzähler eine ungleich 

tiefe taxonomische Aufsplittung vorgenommen haben (z. B. Gomphonema parvulum-Aggregat) oder 

welche nicht eindeutig bestimmt werden konntenΣ ǎƛŎƘǘōŀǊ ŀƳ αŎŦ.ά ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǎ Achnanthidium 

minutissimum-Aggregates.  

Bei der Bestimmung der Diatomeen in der Fließgewässer-Probe traten bei den Ringversuch-

Teilnehmern und zu einem sehr geringen Teil auch bei den Referenzzählern Schwierigkeiten auf. 

Diese zeigten sich besonders bei der taxonomischen Zuordnung von Vertretern des Cocconeis 

placentula-Aggregates, des Gomphonema parvulum-Aggregates und des Nitzschia palea-Aggregates. 

Weiterhin traten größere taxonomische Probleme bei der Bestimmung von Navicula cryptocephala, 

Nitzschia paleacea, Planothidium lanceolatum und P. frequentissimum auf. Die Zählergebnisse dieser 

Taxa bzw. Gruppen werden im Kapitel 4.3 ausführlich dargestellt und diskutiert. 

Neben der Bewertung der Zählergebnisse der Teilnehmer wurde ebenfalls eine Bewertung in Bezug 

auf die Einhaltung der Verfahrensanleitung (Schaumburg et al. 2012) vorgenommen (siehe Kap. 3). 

Da es sich bei der Saaler-Bach-Probe um eine Fließgewässer-Probe handelt, waren gemäß der 

Verfahrensanleitung (Schaumburg et al. 2012) mindestens 400 Diatomeen-Objekte zu zählen. Von 

den 40 teilnehmenden Laboren wichen zwei Labore deutlich (< 380 Objekte) von dieser Vorgabe ab 

(Tab. 4). Weiterhin waren obligat planktisch lebende Diatomeen nicht mitzuzählen. Sechs der 40 

teilnehmenden Labore listeten planktische Diatomeen in ihrem Ergebnis vom Saaler-Bach auf. Dabei 

wurden von den Laboren 2, 12, 14, 29 und 37 Nitzschia acicularis bzw. N. acicularis var. acicularis und 

vom Labor 31 Cyclotella meneghiniana und C. cyclopuncta aufgeführt. Die Ergebnisse (aufgeführte 

Taxa-Bezeichnungen) der Labore 28 und 39 zeigen die Verwendung veralteter Bestimmungsliteratur 

an. Von den 40 Teilnehmer/innen haben 30 Labore alle Parameter in Bezug auf die Einhaltung der 

Verfahrensanleitung (Schaumburg et al. 2012) bei der Zählung der Fließgewässer-Probe 

berücksichtigt.  

Die Referenzzähler ermittelten insgesamt 57 bzw. 58 Diatomeen-Taxa in der Fließgewässer-Probe. 

Die teilnehmenden Labore fanden 12 bis maximal 72 Taxa, durchschnittlich waren es 50 Taxa (n=40; 

Tab. 4). Die Anzahl der Taxa oberhalb 1,0 % lag bei den Referenzzählern bei 25 bis 28, was etwa 

einem relativen Anteil von 46 % entspricht. Die Teilnehmer/innen ermittelten minimal 8 und maximal 

29 Taxa mit einem relativen Anteil größer 1,0 %. Die Summe der relativen Anteile aller nicht sicher 

bestimmten Taxa όαǎǇŜŎΦάΣ αŎŦΦάΣ αŀŦŦΦάΣ Pennales) wurde von den Referenzzählern mit 0 %, 5,5 % und 

6,5 % festgestellt. Bei den teilnehmenden Laboren lag dieser Anteil bei bis zu 52,7 %. Sechs Labore 

(und ein Referenzzähler) haben alle von ihnen gefundenen Taxa in der Fließgewässer-Probe als sicher 

ōŜǎǘƛƳƳǘ ŀƴƎŜƎŜōŜƴΣ ŀƭǎƻ ƪŜƛƴ αǎǇŜŎΦάΣ αŎŦΦάΣ αŀŦŦΦά ƻŘŜǊ αPennalesά ǾŜǊƳŜǊƪǘΦ bŜǳƴ ǘŜƛƭƴŜƘƳŜƴŘŜ 

Labore und zwei der Referenzzähler haben mehr als 5 % ihrer während der Zählung ermittelten Taxa 

als nicht sicher bestimmt gekennzeichnet (Tab. 4). Eine ausführliche Diskussion zum Umgang mit 

taxonomischen Unklarheiten sowie Empfehlungen bei Anwendung und zur Weiterentwicklung des 

PHYLIB Bewertungsverfahrens sind im Bericht zum ersten deutschen Ringversuch benthische 

Diatomeen zu finden (Dreßler et al. 2014). 
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Tabelle 4. Grundlegende Übersichtsparameter der Fließgewässer-Probe: Diatomeen-Objekte bei 
Ergebnisabgabe (Obj-U), Diatomeen-Objekte nach Planktonabzug (Obj-P), Anzahl der Taxa, die 
während der Zählung gefunden wurden (NTZ), Anzahl der Taxa, die während der Nachsuche 
gefunden wurden (Fließgewässerprobe: hier nicht erforderlich; NTN), Anzahl Taxa, deren relative 
Häufigkeiten größer 1,0 % waren (NT>1 %), Summe der relativen Anteile aller nicht sicher 
bestimmten Taxa όαǎǇŜŎΦάΣ αŎŦΦάΣ αŀŦŦΦάΣ Pennales; cf (%)) sowie Ergebnisse der Bray-Curtis-
Distanzberechnung (Diff 1, 2, 3 = Differenz der Labor-Ergebnisse zu den Ergebnissen der drei 
Referenzzähler). Die Ergebnisse der Referenzzähler (Labor 42, 43 und 44) sind grün hinterlegt. Rot 
und fett markiert: Bray-Curtis-Distanzen befinden sich außerhalb des 95%igen Konfidenzintervalls. 

 

Labor 

Übersichtsparameter Bray-Curtis-Distanzen 

Obj-U  Obj-P NTZ NTN NT>1 % cf (%) Diff 1 Diff 2 Diff 3 

1 438 438 51 0 18 1,1 0,4653 0,3559 0,3374 

2 547 522 69 3 29 1,9 0,2819 0,3162 0,3314 

3 400 400 51 0 24 3,5 0,2512 0,2140 0,2634 

4 400 400 52 1 21 0,8 0,3066 0,2190 0,2275 

5 401 401 43 0 19 0,0 0,2263 0,1701 0,2156 

6 457 457 50 0 22 13,3 0,3402 0,2743 0,3535 

7 400 400 58 0 24 8,3 0,3615 0,2966 0,2977 

8 451 451 57 0 22 0,7 0,2765 0,2244 0,2815 

9 400 400 60 16 25 1,0 0,2713 0,2491 0,2698 

10 407 407 47 0 23 1,0 0,2916 0,1677 0,2275 

11 417 417 47 17 22 0,0 0,4479 0,4201 0,4303 

12 477 474 55 0 20 1,5 0,3928 0,3711 0,4020 

13 408 408 43 7 19 0,2 0,3282 0,2639 0,3045 

14 520 498 52 4 22 8,6 0,3107 0,2956 0,3229 

15 435 435 44 0 21 0,0 0,4346 0,3913 0,4139 

16 401 401 68 10 23 2,5 0,3048 0,2553 0,2811 

17 473 473 67 0 21 0,0 0,3225 0,2792 0,2664 

18 239 239 29 0 19 1,7 0,8111 0,8537 0,8488 

19 400 400 44 0 21 0,5 0,3640 0,2661 0,2563 

20 423 423 42 10 18 0,9 0,3468 0,2604 0,3496 

21 412 412 61 0 18 1,0 0,2709 0,1884 0,2105 

22 407 407 44 0 21 0,5 0,3497 0,2867 0,2966 

24 400 400 51 0 23 1,0 0,2869 0,2068 0,2816 

25 400 400 48 0 18 5,3 0,3293 0,2140 0,2732 

26 406 406 62 0 22 2,7 0,2444 0,2141 0,3047 

27 400 400 66 0 25 2,5 0,2741 0,2464 0,2319 

28 540 540 20 0 13 14,3 0,9499 0,9098 0,9197 

29 469 382 28 0 18 24,6 0,7841 0,7938 0,8017 

30 400 400 54 0 20 1,3 0,2961 0,2314 0,2723 

31 425 387 12 0 8 52,7 0,8946 0,8897 0,8856 

32 400 400 49 0 22 5,5 0,3441 0,2694 0,2752 

33 439 439 58 0 26 0,2 0,3252 0,2509 0,3004 

34 513 511 36 0 17 0,0 0,3831 0,3635 0,3877 

35 400 400 72 0 22 1,5 0,3092 0,2466 0,2480 

36 415 415 57 0 24 3,9 0,2603 0,1971 0,2543 

37 374 359 61 0 27 12,3 0,3483 0,2895 0,3215 

38 400 400 49 0 19 3,8 0,3165 0,2969 0,3231 

39 397 397 41 19 23 2,3 0,3628 0,3140 0,3228 

40 443 443 47 0 19 0,0 0,4543 0,3399 0,3263 

41 408 408 54 0 20 0,0 0,3063 0,2351 0,3023 

42 399 399 57 16 28 6,5 0,0000 0,2406 0,2948 

43 400 399 57 0 26 5,5 0,2406 0,0000 0,2186 

44 411 411 58 21 25 0,0 0,2948 0,2186 0,0000 
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Für die Bewertung der Labore sind wie in Kapitel 3 beschrieben, die Bray-Curtis-Distanzen berechnet 

sowie die Zählergebnisse der Teilnehmer in einer DCA dargestellt worden. Dazu wurden für die 

Fließgewässer-Probe zuvor folgende Gruppierungen vorgenommen: 

1. Zusammenfassung von schwer zu bestimmenden Taxa mit denen gleicher Bezeichnung, die als 

nicht sicher bestimmt angegebenen wurden όαŎŦ.ά ƻŘŜǊ αŀŦŦ.άύΥ 

Gruppe 1 (Achnanthidium saprophilum, Achnanthidium cf. saprophilum), Gruppe 2 (Amphora 

inariensis, Amphora cf. inariensis), Gruppe 3 (Encyonema ventricosum, Encyonema cf. 

ventricosum), Gruppe 4 (Eolimna minima, Eolimna cf. minima), Gruppe 5 (Fragilaria rumpens, 

Fragilaria cf. rumpens), Gruppe 6 (Mayamaea atomus var. permitis, Mayamaea atomus cf. var. 

permitis), Gruppe 7 (Nitzschia paleacea, Nitzschia cf. paleacea) 

2. Zusammenfassung gleicher Taxa mit unterschiedlicher Bezeichnung (Synonyme), in 

Kombination mit zuvor aufgeführtem Kriterium: 

Gruppe 8 (Planothidium lanceolatum, Achnanthes lanceolata ssp. lanceolata), Gruppe 9 

(Fragilaria capucina var. vaucheriae, Fragilaria vaucheriae, Fragilaria capucina cf./aff. var. 

vaucheriae, Fragilaria cf./aff. vaucheriae), Gruppe 10 (Fragilaria gracilis, Fragilaria capucina 

var. gracilis, Fragilaria cf./aff. gracilis, Fragilaria capucina cf./aff. var. gracilis) 

3. Zusammenfassung von Arten und ihrer Nominatvarietät oder einer Form, ggf. in Kombination 

mit zuvor aufgeführten Kriterien: 

Gruppe 11 (Encyonema silesiacum, Encyonema cf. silesiacum, Encyonema silesiacum var. 

silesiacum), Gruppe 12 (Eunotia bilunaris, Eunotia bilunaris var. bilunaris), Gruppe 13 

(Fragilaria brevistriata, Fragilaria brevistriata var. brevistriata), Gruppe 14 (Fragilaria famelica, 

Fragilaria famelica var. famelica), Gruppe 15 (Fragilaria ulna, Fragilaria ulna var. ulna), Gruppe 

16 (Gomphonema olivaceum, Gomphonema olivaceum var. olivaceum), Gruppe 17 

(Gomphonema parvulum var. parvulum, Gomphonema parvulum var. parvulum f. parvulum), 

Gruppe 18 (Mayamaea fossalis, Mayamaea fossalis var. fossalis), Gruppe 19 (Meridion 

circulare, Meridion circulare var. circulare), Gruppe 20 (Navicula cryptocephala, Navicula cf. 

cryptocephala, Navicula cryptocephala var. cryptocephala, Navicula cryptocephala cf. var. 

cryptocephala), Gruppe 21 (Nitzschia capitellata, Nitzschia capitellata var. capitellata), Gruppe 

22 (Nitzschia recta, Nitzschia recta var. recta), Gruppe 23 (Sellaphora pupula, Sellaphora 

pupula var. pupula) 

Gomphonema parvulum var. parvulum und Gomphonema parvulum var. parvulum f. parvulum 

werden zusammen gruppiert, da Gomphonema parvulum var. parvulum f. saprophilum 

zumeist gut von f. parvulum zu trennen ist und nach neuerer Kenntnis auf Artniveau 

anzusiedeln ist (Abarca et al. 2014). Damit wäre dann die Form parvulum entbehrlich. Eine 

ausführliche Diskussion erfolgt in Kap. 4.3.2. 

4. Zusammenfassung von lichtmikroskopisch und taxonomisch schwer unterscheidbaren Taxa, 

ggf. in Kombination mit zuvor aufgeführten Kriterien: 

Gruppe 24 (Planothidium frequentissimum, Planothidium frequentissimum var. 

frequentissimum, Planothidium frequentissimum var. magnum, Planothidium frequentissimum 

var. minus), Gruppe 25 (Achnanthidium minutissimum, Achnanthidium minutissimum var. 

minutissimum, Achnanthidium minutissimum var. jackii, Achnanthidium microcephalum, 

Achnanthidium lineare W. Smith, Achnanthidium cf. minutissimum, Achnanthidium 

minutissimum cf. var. minutissimum, Achnanthidium minutissimum cf. var. jackii), Gruppe 26 

(Cocconeis placentula, Cocconeis placentula var. placentula, Cocconeis placentula var. lineata, 
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Cocconeis placentula var. euglypta), Gruppe 27 (Navicula reichardtiana, Navicula reichardtiana 

var. reichardtiana, Navicula cf. reichardtiana, Navicula caterva), Gruppe 28 (Nitzschia 

fonticola, Nitzschia fonticola var. fonticola, Nitzschia cf. fonticola, Nitzschia costei), Gruppe 29 

(Nitzschia palea, Nitzschia palea var. debilis, Nitzschia palea var. palea, Nitzschia palea var. 

tenuirostris, Nitzschia cf. palea, Nitzschia palea cf. var. debilis, Nitzschia palea cf. var. palea, 

Nitzschia palea cf. var. tenuirostris, Nitzschia archibaldii)  

Bei der Analyse der Ähnlichkeiten zwischen den Proben (Vergleich zwischen den Teilnehmern und 

den Referenzzählern) basierend auf den relativen Anteilen der gezählten Diatomeen-Objekte mittels 

Bray-Curtis-Distanzberechnung wurde für die Fließgewässer-Probe ein Mittelwert der Bray-Curtis-

Distanzen der Referenzzähler zueinander von 0,2513 mit einer Standardabweichung von 0,0392 

ermittelt, was mit einem 95%igen Konfidenzintervall zu einer zulässigen Spanne von 0,0564 bis 

0,4463 führt. Lag die Bray-Curtis-Distanz eines Labors zu einem der Referenzzähler außerhalb des 

95%igen Konfidenzintervalls, dann ist diese rot und fett in Tabelle 4 markiert. Überschritten die Bray-

Curtis-Distanzen eines Teilnehmers bei allen drei Referenzzählern diese Spanne, dann ist das 

Zählergebnis zu unähnlƛŎƘ ȊǳƳ 9ǊƎŜōƴƛǎ ŘŜǊ wŜŦŜǊŜƴȊȊŅƘƭŜǊ ǳƴŘ ŘƛŜ tǊƻōŜ ǿǳǊŘŜ αƴƛŎƘǘ ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘά 

bestanden. Dies traf vier Labore und damit 10 % der Teilnehmer insgesamt (Tab 4). 

Die Detrended Correspondence Analysis (DCA) bestätigt die Ergebnisse der Bray-Curtis-

Distanzberechnung (Abb. 1), sichtbar an den ersten beiden Achsen (Die dritte Achse wurde ebenfalls 

geprüft, hier aber nicht dargestellt.). Vier Labore (rot umrandet) liegen deutlich weit entfernt von 

den Zähl-Ergebnissen der Referenzzähler (L42-L44). Die Ergebnisse der Referenzzähler sind aufgrund 

ihrer sehr engen Lage zueinander und zu den meisten Teilnehmern kaum in der Abbildung 

erkennbar. 

 

 

Abbildung 1. Erste und zweite Achse der DCA basierend auf den Diatomeen-Zählergebnissen aller 
Teilnehmer und Referenzzähler der Fließgewässer-Probe. L1-L44 entsprechen den Labor Codes. Rot 
umrandete Labore liegen basierend auf den Bray-Curtis-Distanzen zu allen drei Referenzzählern 
außerhalb der Standardabweichung und haben die Probe nicht erfolgreich absolviert. 
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4.1.2 Lychensee-Probe (Diat. S F) 

Die im Rahmen des Ringversuches verwendete See-Probe wurde dem Lychensee entnommen 

(Kap. 3, Tab. 1). Sie wird im Folgenden αSee-Probeά genannt. Die dominanten Taxa dieser Probe 

basierend auf den drei Referenzzählungen waren Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki 

var. minutissimum, Cymbella vulgata Krammer und Encyonopsis minuta Krammer & Reichardt. 

Außerdem wurden Epithemia adnata (Kützing) Brébisson, Fragilaria brevistriata (Grunow) Grunow 

var. brevistriata, Navicula cryptotenelloides Lange-Bertalot, Encyonopsis subminuta Krammer & 

Reichardt, Encyonopsis thumensis Krammer, Gomphonema exilissimum (Grunow) Lange-Bertalot & 

Reichardt, Achnanthidium lineare W. Smith (als Pennales eingegeben), Epithemia sorex Kützing und 

Encyonopsis microcephala (Grunow) Krammer von den Referenzzählern häufig (mit wenigstens 3,2 % 

Anteil von mindestens einem der Referenzzähler ermittelt) gefunden (Tab. 5). 

Insgesamt zeigen die Zählergebnisse der Referenzzähler eine gute Übereinstimmung. Unterschiede 

ergeben sich aus der natürlichen Streuung, beispielsweise sichtbar bei den relativen Anteilen von 

Cymbella vulgata (Mittelwert/MW: 10,6 %, Standardabweichung/STABW: 2,2 %, n=3), Epithemia 

adnata (MW: 8,1 %, STABW: 1,2), Navicula cryptotenelloides (MW: 7,2 %, STABW: 0,9 %) und 

Epithemia sorex (MW: 2,9, STABW: 0,4). Außerdem ergeben sich Differenzen aufgrund 

unterschiedlicher taxonomischer Zuordnung. So fand z.B. ein Referenzzähler Encyonopsis thumensis 

mit 4,8 %, die beiden anderen nicht und einer der drei identifizierte E. microcephala mit 3,2 % 

(Tab. 5).  

Tabelle 5. Dominante und häufige Diatomeen-Taxa in der See-Probe basierend auf den drei 
Referenzzählungen (L42ςL44), MW: Mittelwert, STABW: Standardabweichung; Zahlenangaben in %. 

Taxon L 42 L 43 L 44 MW STABW 

Achnanthidium minutissimum var. minutissimum 15,4 8,8 11,1 11,8 3,3 

Cymbella vulgata 13,0 10,2 8,7 10,6 2,2 

Encyonopsis minuta 8,2 11,4 8,3 9,3 1,8 

Encyonopsis subminuta 6,8 4,0 3,6 4,8 1,7 

Encyonopsis thumensis 0,0 4,8 0,0 1,6 2,8 

Encyonopsis microcephala 0,0 0,0 3,2 1,1 1,9 

Epithemia adnata 7,4 7,4 9,5 8,1 1,2 

Fragilaria brevistriata (var. brevistriata) 6,6 7,0 8,3 7,3 0,9 

Navicula cryptotenelloides 6,2 8,0 7,5 7,2 0,9 

Gomphonema exilissimum 3,6 0,0 0,4 1,3 2,0 

Pennales/Achnanthidium lineare 2,4 3,4 1,8 2,5 0,8 

Epithemia sorex 2,4 3,0 3,2 2,9 0,4 

 

Bei der Analyse der Zählergebnisse und während der Diskussion auf dem Workshop wurden vor 

allem Cymbella vulgata und weitere Cymbella-Arten, Encyonopsis minuta und E. subminuta, Taxa des 

Achnanthidium minutissimum-Aggregates, Fragilaria brevistriata, Navicula cryptotenella und 

N. cryptotenelloides als schwer zu bestimmende Taxa in der See-Probe identifiziert. Die 

Zählergebnisse dieser Taxa bzw. Gruppen werden im Kapitel 4.4 im Detail dargestellt und diskutiert. 

Neben der Bewertung der Zählergebnisse der Teilnehmer wurde auch bei der See-Probe eine 

Bewertung in Bezug auf die Einhaltung der Verfahrensanleitung (Schaumburg et al. 2011c) 

vorgenommen (siehe Kap. 3). Gemäß der Verfahrensanleitung für Seen (Schaumburg et al. 2011c), 
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waren in der Lychensee-Probe mindestens 500 Diatomeen-Objekte zu zählen. Von dieser Vorgabe 

wich ein Labor mit 82 gezählten Diatomeen-Objekten deutlich (<475) ab (Tab. 6). Obligat planktische 

Diatomeen, welche von der Zählung ausgeschlossen werden mussten, sind mit jeweils einem Objekt 

(Cyclotella meneghiniana bzw. Asterionella formosa) von zwei Laboren mitgezählt worden. Von Labor 

20 und einem Referenzzähler wurden ein bzw. zwei Objekte von Fragilaria saxoplanctonica (Lange-

Bertalot & S. Ulrich) gefunden. Diese erst kürzlich neu beschriebene Art (in: Lange-Bertalot & Ulrich 

2014), wurde von Labor 20 als auch von dem Referenzzähler gemäß der Verfahrensanleitung 

richtigerweise ŀƭǎ άtŜƴƴŀƭŜǎέ angegeben, da zum Zeitpunkt des Ringversuches noch keine DV-

Nummer für dieses Taxon vergeben wurde (Mauch et al. 2003, Version von 2011). Für die weitere 

Auswertung wurden diese eindeutig planktischen Objekte von F. saxoplanctonica von der 

Gesamtzahl gezählter Diatomeen-Objekte jedoch jeweils abgezogen.  

Die während der Zählung der See-Probe von den Referenzzählern ermittelte Taxazahl lag bei 59 bis 

69. Die Teilnehmer ermittelten 13 bis maximal 71 Taxa, wobei durchschnittlich 52 Taxa gefunden 

wurden (n=40; Tab. 6). Die für die Analyse von Seeproben gemäß der deutschen Verfahrensanleitung 

geforderte Nachsuche nach während der Zählung nicht erfassten Taxa (Schaumburg et al. 2011c), 

ergab bei den Referenzzählern 10 bis 12 Funde. Vier teilnehmende Labore haben keine Nachsuche 

betrieben. Die Anzahl der bei der Nachsuche gefundenen Taxa war sehr unterschiedlich und reichte 

von einem Taxon bis maximal 21 Taxa (Tab. 6). Die Anzahl der Taxa größer 1,0 % bewegte sich bei 

den Referenzzählern von 14 bis 24, was etwa einem relativen Anteil von 23-41 % entspricht. Die 

Teilnehmer/innen ermittelten minimal 10 und maximal 24 Taxa mit einem relativen Anteil oberhalb 

1,0 %. Die Ergebnisse (aufgeführte Taxa-Bezeichnungen) der Labore 14, 28 und 39 zeigen die 

Verwendung veralteter Bestimmungsliteratur an. Von den 40 Teilnehmer/innen haben 33 Labore alle 

Parameter in Bezug auf die Einhaltung der Verfahrensanleitung (Schaumburg et al. 2011c) bei der 

Zählung der See-Probe berücksichtigt. 

Die Summe der relativen Anteile aller nicht sicher bestimmten Taxa (αǎǇŜŎΦάΣ αŎŦΦάΣ αŀŦŦΦάΣ tŜƴnales) 

wurde von den Referenzzählern mit 0 %, 1,4 % und 5,0 % angegeben (Tab. 6). Bei den teilnehmenden 

Laboren lag dieser Anteil bei bis zu 21,1 %. Sechs Labore (und ein Referenzzähler) haben alle von 

ihnen gefundenen Taxa in der See-Probe als sicher bestimmt gekennzeichnetΣ ŀƭǎƻ ƪŜƛƴ αǎǇŜŎΦάΣ αŎŦΦάΣ 

αŀŦŦΦά ƻŘŜǊ αtŜƴƴŀƭŜǎά ǾŜǊƳŜǊƪǘΦ 14 teilnehmende Labore und geringfügig einer der Referenzzähler 

haben mehr als 5 % ihrer während der Zählung ermittelten Taxa als nicht sicher bestimmt 

angegeben. Eine ausführliche Diskussion zum Umgang mit taxonomischen Unklarheiten sowie 

Empfehlungen bei Anwendung und zur Weiterentwicklung des PHYLIB Bewertungsverfahrens sind im 

Bericht zum ersten deutschen Ringversuch benthische Diatomeen zu finden (Dreßler et al. 2014).  
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Tabelle 6. Grundlegende Übersichtsparameter der See-Probe: Diatomeen-Objekte bei 
Ergebnisabgabe (Obj-U), Diatomeen-Objekte nach Planktonabzug (Obj-P), Anzahl der Taxa, die 
während der Zählung gefunden wurden (NTZ), Anzahl der Taxa, die während der Nachsuche 
gefunden wurden (NTN), Anzahl Taxa, deren relative Häufigkeiten größer 1,0 % waren (NT>1 %), 
Summe der relativen Anteile aller nicht sicher bestimmten Taxa όαǎǇŜŎΦάΣ αŎŦΦάΣ αŀŦŦΦάΣ tŜƴƴŀƭŜǎ; 
cf (%)) sowie Ergebnisse der Bray-Curtis-Distanzberechnung (Diff 1, 2, 3 = Differenz der Labor-
Ergebnisse zu den Ergebnissen der drei Referenzzähler). Die Ergebnisse der Referenzzähler (Labor 42, 
43 und 44) sind grün hinterlegt. Rot und fett markiert: Bray-Curtis-Distanzen befinden sich außerhalb 
des 95%igen Konfidenzintervalls 

 

Labor 

Übersichtsparameter Bray-Curtis-Distanzen 

Obj-U  Obj-P NTZ NTN NT>1 % cf (%) Diff 1 Diff 2 Diff 3 

1 565 565 39 3 18 0,2 0,4959 0,4360 0,4547 

2 542 542 71 7 22 14,2 0,3116 0,3132 0,3465 

3 499 499 56 18 17 2,2 0,2711 0,2465 0,2983 

4 500 500 68 1 22 16,0 0,3840 0,3735 0,3774 

5 513 513 52 18 17 21,1 0,4096 0,3419 0,4017 

6 500 500 45 4 13 6,0 0,3120 0,3234 0,3200 

7 500 500 61 6 18 6,4 0,3200 0,2816 0,2945 

8 512 512 59 4 15 1,4 0,2685 0,1944 0,2961 

9 500 500 61 19 17 4,2 0,3720 0,3354 0,3083 

10 516 516 55 10 22 1,9 0,2739 0,2325 0,3118 

11 495 495 57 6 24 0,0 0,4684 0,4087 0,4747 

12 623 623 51 4 20 0,6 0,5639 0,5902 0,5716 

13 516 516 49 3 17 0,8 0,4106 0,4315 0,3739 

14 544 544 50 4 11 3,7 0,6091 0,6452 0,6405 

15 510 510 41 11 17 0,0 0,4634 0,5134 0,4933 

16 500 500 70 12 18 6,8 0,2840 0,3194 0,3323 

17 546 546 58 21 21 0,0 0,3679 0,3130 0,2955 

18 82 82 14 0 14 19,5 0,9596 0,9556 0,9433 

19 503 503 51 11 14 0,2 0,3938 0,4027 0,4086 

20 521 519 49 8 16 2,3 0,2889 0,2840 0,3723 

21 549 549 64 5 17 4,0 0,3029 0,2458 0,2542 

22 502 502 46 5 13 1,6 0,3015 0,2979 0,2567 

24 500 500 50 6 17 0,2 0,2920 0,2573 0,3047 

25 500 500 51 9 21 18,2 0,5520 0,5276 0,5260 

26 504 504 67 12 17 7,1 0,2953 0,2275 0,2649 

27 500 500 66 20 15 0,6 0,2840 0,2552 0,2840 

28 605 605 25 0 12 6,8 0,8022 0,7957 0,7752 

29 531 531 26 0 22 4,7 0,5944 0,5799 0,6298 

30 504 504 55 18 18 7,1 0,3319 0,3530 0,3473 

31 512 511 13 0 10 0,0 0,8120 0,8397 0,8508 

32 503 503 52 2 17 5,4 0,3202 0,3416 0,3085 

33 502 502 61 9 18 1,2 0,2917 0,2624 0,3193 

34 739 739 51 2 19 0,0 0,3154 0,2461 0,2888 

35 500 500 63 21 16 0,4 0,2860 0,2491 0,2938 

36 506 506 71 8 21 16,0 0,2899 0,2858 0,3064 

37 502 502 65 10 20 11,6 0,3163 0,3009 0,3080 

38 500 500 46 11 16 3,2 0,5160 0,5034 0,4468 

39 510 510 44 5 16 0,0 0,5423 0,5460 0,5295 

40 520 520 42 4 13 1,3 0,5681 0,5003 0,5068 

41 500 499 52 3 26 1,6 0,3573 0,2906 0,3282 

42 500 500 61 10 14 1,4 0,0000 0,2613 0,2949 

43 500 499 69 12 18 5,0 0,2613 0,0000 0,2496 

44 495 495 59 10 24 0,0 0,2949 0,2496 0,0000 
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Zur Vorbereitung der Bray-Curtis-Distanzberechnung wurden für die See-Probe folgende 

Gruppierungen vorgenommen: 

1. Zusammenfassung von schwer zu bestimmenden Taxa mit denen gleicher Bezeichnung, die als 

nicht sicher bestimmt angegeōŜƴŜƴ ǿǳǊŘŜƴ όαŎŦ.ά ƻŘŜǊ αŀŦŦ.άύΥ 

Gruppe 1 (Achnanthidium caledonicum, Achnanthidium cf. caledonicum), Gruppe 2 

(Achnanthidium eutrophilum, Achnanthidium cf. eutrophilum), Gruppe 3 (Amphora indistincta, 

Amphora cf. indistincta), Gruppe 4 (Amphora pediculus, Amphora cf. pediculus), Gruppe 5 

(Cymbella lange-bertalotii, Cymbella cf. lange-bertalotii), Gruppe 6 (Encyonopsis krammeri, 

Encyonopsis cf. krammeri), Gruppe 7 (Encyonopsis microcephala, Encyonopsis cf. 

microcephala), Gruppe 8 (Encyonopsis minuta, Encyonopsis cf. minuta), Gruppe 9 (Encyonopsis 

subminuta, Encyonopsis cf. subminuta), Gruppe 10 (Encyonopsis thumensis, Encyonopsis cf. 

thumensis), Gruppe 11 (Fragilaria construens f. venter, Fragilaria construens cf. f. venter), 

Gruppe 12 (Gomphonema exilissimum, Gomphonema cf. exilissimum), Gruppe 13 

(Gomphonema minusculum, Gomphonema cf. minusculum), Gruppe 14 (Navicula 

cryptotenella, Navicula cf. cryptotenella), Gruppe 15 (Navicula cryptotenelloides, Navicula cf. 

cryptotenelloides) 

2. Zusammenfassung gleicher Taxa mit unterschiedlicher Bezeichnung, in Kombination mit zuvor 

aufgeführtem Kriterium: 

Gruppe 16 (Fragilaria capucina var. vaucheriae, Fragilaria vaucheriae, Fragilaria capucina cf. 

var. vaucheriae, Fragilaria cf. vaucheriae) 

3. Zusammenfassung von Arten und ihrer Nominatvarietät oder einem Morphotyp, einer Form, 

ggf. in Kombination mit zuvor aufgeführten Kriterien: 

Gruppe 17 (Cymbella cymbiformis, Cymbella cymbiformis var. cymbiformis), Gruppe 18 

(Cymbella helvetica, Cymbella helvetica var. helvetica), Gruppe 19 (Encyonema cespitosum, 

Encyonema cespitosum var. cespitosum), Gruppe 20 (Encyonema ventricosum, Encyonema 

ventricosum Morphotyp 2), Gruppe 21 (Fragilaria brevistriata, Staurosira brevistriata, 

Staurosira cf. brevistriata, Fragilaria brevistriata var. brevistriata), Gruppe 22 (Fragilaria ulna, 

Fragilaria ulna var. ulna), Gruppe 23 (Gomphonema parvulum var. parvulum, Gomphonema 

parvulum var. parvulum f. parvulum), Gruppe 24 (Gomphonema pumilum, Gomphonema 

pumilum var. pumilum), Gruppe 25 (Navicula radiosa, Navicula radiosa var. radiosa), 

Gruppe 26 (Rhopalodia gibba, Rhopalodia gibba var. gibba) 

4. Zusammenfassung von lichtmikroskopisch und taxonomisch schwer zu unterscheidenden Taxa, 

ggf. in Kombination mit zuvor aufgeführten Kriterien: 

Gruppe 27 (Planothidium frequentissimum, Planothidium frequentissimum var. 

frequentissimum, Planothidium frequentissimum var. magnum), Gruppe 28 (Achnanthidium 

minutissimum, Achnanthidium minutissimum var. minutissimum, Achnanthidium minutissimum 

cf. var. minutissimum, Achnanthidium minutissimum var. jackii, Achnanthidium minutissimum 

cf. var. jackii, Achnanthidium lineare, Achnanthidium neomicrocephalum, Achnanthidium 

pseudolineare), Gruppe 29 (Cocconeis placentula, Cocconeis placentula var. placentula, 

Cocconeis placentula var. lineata, Cocconeis placentula var. euglypta), Gruppe 30 (Cymbella 

neoleptoceros, Cymbella neoleptoceros var. neoleptoceros, Cymbella neoleptoceros var. 

tenuistriata), Gruppe 31 (Fragilaria pinnata, Fragilaria pinnata var. pinnata, Fragilaria pinnata 

var. lancettula), Gruppe 32 (Karayevia clevei, Karayevia clevei var. clevei, Karayevia clevei var. 

rostrata), Gruppe 33 (Nitzschia fonticola, Nitzschia fonticola var. fonticola, Nitzschia fonticola 

cf. var. fonticola, Nitzschia costei), Gruppe 34 (Nitzschia palea, Nitzschia palea var. debilis, 
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Nitzschia palea var. palea, Nitzschia palea var. tenuirostris), Gruppe 35 (Cymbella excisa, 

Cymbella excisa var. excisa, Cymbella excisiformis, Cymbella cf. excisiformis, Cymbella parva, 

Cymbella cf. parva, Cymbella perparva, Cymbella cf. perparva, Cymbella kappii, Cymbella 

vulgata, Cymbella cf. vulgata, Cymbella vulgata var. vulgata, Cymbella vulgata cf. var. vulgata) 

Die Bestimmung von Cymbella vulgata in der See-Probe hat bei ca. 50 % der teilnehmenden Labore 

große Schwierigkeiten bereitet (siehe Kap. 4.4.2). Aus diesem Grund ist Cymbella (cf.) (var.) vulgata 

mit den Arten gruppiert wurden, die in Krammer (2002) als ähnlich angegeben und auch von den 

Teilnehmern gefunden wurden (Gruppe 35). Cymbella kappii wurde aufgrund ihrer starken 

Ähnlichkeit zu C. perparva in die Gruppierung einbezogen (siehe Diskussion in Kap. 4.4.2). 

Die Analyse der Ähnlichkeiten zwischen den Proben (Vergleich zwischen den Teilnehmern und den 

Referenzzählern) basierend auf den relativen Anteil der gezählten Diatomeen-Objekte mittels Bray-

Curtis-Distanzberechnung ergab für die See-Probe ein Mittelwert der Bray-Curtis-Distanzen der 

Referenzzähler zueinander von 0,2686 mit einer Standardabweichung von 0,0235. Dies führt mit 

einem 95%igen Konfidenzintervall zu einer erlaubten Spanne von 0,1517 bis 0,3855. Lag die Bray-

Curtis-Distanz eines Labors zu einem der Referenzzählern außerhalb des 95%igen Konfidenzintervalls 

dann ist diese rot und fett in Tabelle 6 markiert. Überschritten die Bray-Curtis-Distanzen eines 

Teilnehmers bei allen drei Referenzzählern diese Spanne, dann ist das Zählergebnis zu unähnlich zum 

9ǊƎŜōƴƛǎ ŘŜǊ wŜŦŜǊŜƴȊȊŅƘƭŜǊ ǳƴŘ ŘƛŜ tǊƻōŜ ǿǳǊŘŜ αƴƛŎƘǘ ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘά ōŜǎǘŀƴŘŜƴΦ Dies traf hinsichtlich 

der See-Probe für die Labore 14 Labore (35 %) zu. 

Die abgebildeten ersten beiden Achsen sowie die dritte Achse der Detrended Correspondence 

Analysis (DCA), welche außerdem geprüft wurde (hier nicht dargestellt), bestätigen die Ergebnisse 

der Bray-Curtis-Distanzberechnung für die See-Probe (Abb. 2). Die Labore 14 Labore (rot umrandet) 

liegen deutlich weit entfernt von den Zähl-Ergebnissen der Referenzzähler (L42-L44). Die Ergebnisse 

der Referenzzähler sind aufgrund ihrer sehr engen Lage zueinander und zu einem Großteil der 

Teilnehmer (65 %) kaum in der Abbildung 2 erkennbar. 
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Abbildung 2. Erste und zweite Achse der DCA basierend auf den Diatomeen-Zählergebnissen aller 
Teilnehmer und Referenzzähler der See-Probe. L1-L44 entsprechen den Labor Codes. Rot umrandete 
Labore liegen basierend auf den Bray-Curtis-Distanzen zu allen drei Referenzzählern außerhalb der 
Standardabweichung und haben die Probe nicht erfolgreich absolviert. 
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4.2 Mikroskop-Ausstattung 

Neben den Zählergebnissen wurden von allen Ringversuch-Teilnehmern weitere Parameter 

abgefragt, die zur Einschätzung der technischen Ausstattung bei der Diatomeenanalyse dienten 

(Abb. 3).  

 

 

 

Abbildung 3. Mikroskop-Ausstattung der teilnehmenden Labore sowie der Referenzzähler. Die 
hellblauen, dunkelblauen und orange farbenen Punkte geben den Vergrößerungsfaktor an und das 
genutzte mikroskopische Verfahren (hellblau: Hellfeld, orange: Phasenkontrast, dunkelblau: 
differenzielles Interferenz-Kontrastverfahren (DIC)). Schwarze Punkte: Apertur des Objektives. Die 
Pfeile markieren die Labore, die eine (gelb) oder beide (rot) Ringversuch-Proben nicht erfolgreich 
bestanden haben. 

Der überwiegende Teil der teilnehmenden Labore und die Referenzzähler mikroskopierten bei 

Vergrößerungen von җ 1000 (Abb. 3). Zwei Labore gaben eine 600fache bzw. 400fache Vergrößerung 

an. Fast die Hälfte der teilnehmenden Labore (47,5 %) nutzte das differenzielle Interferenz-

Kontrastverfahren (DIC) zur Diatomeenanalyse, wie auch die drei Referenzzähler. Mit dem 

Phasenkontrast-Verfahren arbeiteten 35 % der Labore. 17,5 % der Teilnehmer mikroskopierten 

mittels Hellfeld. Die Referenzzähler verwendeten eine Objektiv-Apertur von 1,35; 1,4 und 1,3. Von 

den teilnehmenden Laboren nutzten 22 eine Apertur җ 1,3. Zehn Labore mikroskopierten mittels 

einer Apertur von 1,25. Drei Labore gaben deutlich niedrigere Aperturen von 0,55; 0,65 und 0,9 an. 

Fünf Labore machten zur genutzten Objektiv-Apertur keine Angaben.  

Insgesamt wurden die meisten Diatomeenanalysen mittels DIC und bei einer Vergrößerung von 

җ 1000 durchgeführt. Von den Laboren, die mindestens eine der Ringversuch-Proben nicht bestanden 

haben, arbeiteten fast alle mittels Hellfeld oder Phasenkontrast und überwiegend mit niedriger 

Apertur. Umgekehrt haben die Labore, die beide Ringversuch-Proben erfolgreich bestanden haben 

(insgesamt: 26 Labore), überwiegend mittels DIC, mit Phasenkontrast und nur in einem Fall mittels 

Hellfeld die Analysen durchgeführt. Nur fünf der 26 Labore (erfolgreiche Teilnahme) arbeiteten 

mittels einer Apertur von 1,25. Niedrigere Aperturen wurden nicht genutzt (Abb. 3). 
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4.3 Taxonomisch schwer zu differenzierende Taxa in der Fließgewässer-Probe 

4.3.1 Cocconeis placentula-Aggregat  

Die Unterscheidung der Varietäten innerhalb des Cocconeis placentula-Aggregates bereitete den 

Ringversuchsteilnehmern große Schwierigkeiten und auch die Zählergebnisse der Referenzzähler 

zeigen Uneinigkeit bei der Differenzierung der Varietäten. Die Bestimmung der Art C. placentula 

führte dagegen kaum zu Problemen (Abb. 4-8).  

Das C. placentula-Aggregat (C. placentula, mit und ohne Differenzierung der Varietäten) wurde in der 

Fließgewässer-Probe von den Referenzzählern mit 5,0; 6,5 und 7,1 % Anteil bestimmt (Abb. 4). Bei 

den teilnehmenden Laboren lag der Anteil bei 0,8 bis 16,3 %, wobei sich der Mittelwert von 7,6 % 

(n=40) im Bereich der Ergebnisse der Referenzzähler bewegt. Labor 29 hat C. placentula nicht 

nachgewiesen und die Labore 18 (0,8 % Anteil) und 31 (16,3 %) weichen mit ihrem Zählergebnis stark 

von den Ergebnissen der Referenzzähler und vom Mittelwert der Teilnehmer ab. 

 

Abbildung 4. Summe der relativen Anteile des Cocconeis placentula-Aggregates (Cocconeis 
placentula, C. placentula var. lineata, C. placentula var. euglypta, C. placentula var. placentula) in der 
Fließgewässer-Probe. Blau: Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. Die orange gestrichelte 
Linie markiert den Mittelwert der Referenzzählungen. 

Cocconeis placentula var. lineata fanden 24 Labore in der Fließgewässer-Probe, mit Anteilen die von 

0,2 bis 12,1 % variieren (Mittelwert (MW): 3,6 %) (Abb. 5). Weiterhin wiesen 21 Teilnehmer 

C. placentula var. euglypta nach (0,5-7,5 %; MW: 3,4 %) (Abb. 6). C. placentula var. placentula zählten 

13 Labore (0,2-5,3 %; MW: 2,1 %) und C. placentula ohne Differenzierung der Varietäten fanden 16 

Labore (0,8 bis 16,3 %; MW: 7,5 %) (Abb. 7-8). Von diesen 16 Laboren nahmen nur vier generell eine 

Differenzierung in ein oder mehrere Varietäten von C. placentula vor.  

Zwei der drei Referenzzähler wiesen C. placentula var. lineata mit 4,3 bzw. 7,1 % Anteil nach. 

C. placentula var. euglypta wurde von zwei Referenzzähler mit 0,3 und 2,0 % gefunden. Ein 

Referenzzähler wies C. placentula var. placentula mit einem relativen Anteil von 4,8 % nach. Daraus 

lässt sich ableiten, dass die drei Varietäten (lineata, euglypta und placentula) nach dem gängigen 

Konzept kaum zu unterscheiden sind (Tafel 1).  

Obwohl die Bestimmung der Varietäten placentula, lineata und euglyta von C. placentula bei einem 

erheblichen Teil der teilnehmenden Labore Schwierigkeiten verursachte, wurde von keinem der 

Teilnehmer (und auch nicht von den Referenzzählern) ein Taxon als nicht sicher bestimmt angegeben 

ό!ƴƎŀōŜ Ǿƻƴ αŎŦ.ά ƻŘŜǊ αŀŦŦΦάύΦ 
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Abbildung 5. Relative Anteile von C. placentula var. lineata in der Fließgewässer-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler.  

 

 

Abbildung 6. Relative Anteile von C. placentula var. euglypta in der Fließgewässer-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler.  

 

 

Abbildung 7. Relative Anteile von C. placentula var. placentula in der Fließgewässer-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler.  
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Abbildung 8. Relative Anteile von C. placentula ohne Differenzierung der Varietäten in der 
Fließgewässer-Probe. Blau: Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler.  

Eine ausführliche Diskussion zur taxonomischen Unterscheidung der Varietäten von Cocconeis 

placentula und zum Umgang mit dem C. placentula-Aggregat in der Gewässerbewertung bei 

Anwendung des PHYLIB-Verfahrens ist im Bericht zum ersten deutschen Ringversuch zu finden 

(Dreßler et al. 2014). Wie wichtig eine einheitliche Differenzierung der Varietäten ist zeigt sich auch 

bei der Wasserqualitätsanalyse mittels PHYLIB-Verfahren. Eine unterschiedliche Zuordnung dieser 

sehr häufigen Varietäten kann die Bewertung beeinflussen. Zum Beispiel wird die 

Referenzartensumme um 20 % reduziert, wenn eine einzelne Referenzart mit mehr als 40 % 

vorkommt. Dies führt dann häufig zur Abstufung um eine Bewertungsklasse, z. B. von gut zu mäßig. 

Für die meisten Fließgewässertypen sind die Varietäten lineata und euglypta als typspezifische 

Referenzarten eingestuft. Entsprechend wird die kritische 40 % Hürde eher erreicht, wenn man die 

C. placentula Häufigkeiten nur einer statt zwei Varietäten zuordnet. 
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Tafel 1. Schalen von Cocconeis placentula-Varietäten nach dem Konzept in Krammer & Lange-
Bertalot (1986-2004) aus der Fließgewässer-Probe. 1-4: C. placentula var. placentula (aufgrund der 
Streifenzahl: 24-26 in 10 µm), nach Erscheinungsbild eher: C. placentula var. lineata; 5: 
Raphenschale; 6-13: C. placentula var. lineata (23 oder weniger Streifen in 10 µm und mehr als fünf 
Punkte je Streifen); 14-15: C. placentula var. euglypta (21 Streifen in 10 µm und 4 Punkte je Streifen, 
Reihen zumeist gerade und nicht zickzackförmig verlaufend, allerdings können die beiden Schalen 
auch als C. placentula var. lineata bezeichnet werden, weil sie auch in deren Spektrum passen). 
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4.3.2 Gomphonema parvulum-Aggregat  

Weitere Schwierigkeiten ergaben sich bei der Bestimmung von Gomphonema parvulum und deren 

Unterscheidung von anderen Gomphonema-Arten sowie bei der Trennung der bisherigen Formen 

parvulum und saprophilum. 

Die Referenzzähler haben das G. parvulum-Aggregat (darin zusammengefasst: G. parvulum var. 

parvulum, G. parvulum var. parvulum f. parvulum, G. parvulum var. parvulum f. saprophilum) mit 

einem Anteil von 2,7 %, 4,0 % und 5,0 % (Mittelwert (MW): 3,9) in der Fließgewässer-Probe ermittelt 

(Abb. 9). Drei Labore wiesen das G. parvulum-Aggregat nicht nach (Abb. 9). Die übrigen 37 

Teilnehmer fanden das Aggregat mit einem relativen Anteil von 0,7-6,0 % (MW: 2,8 %). 

Verwechselungen bei der Bestimmung von Gomphonema parvulum var. parvulum können nach 

Hofmann et al. (2013) mit G. exilissimum und G. innocens auftreten. Letztere wurde von keinem 

Teilnehmer des Ringversuches ermittelt. Dagegen wurde G. exilissimum von einem Labor und in 

geringen Anteilen von drei Laboren (davon 0,2 % als G. (cf.) exilissimum von Labor 33 angegeben) 

gefunden (Abb. 10). Die Referenzzähler wiesen G. exilissimum in der Fließgewässer-Probe nicht nach. 

 

 

Abbildung 9. Relative Anteile vom Gomphonema parvulum-Aggregat in der Fließgewässer-Probe. 
Blau: Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. Die orange gestrichelte Linie markiert den 
Mittelwert der Referenzzählungen. 

 

 

Abbildung 10. Relative Anteile von Gomphonema exilissimum in der Fließgewässer-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer.  

Bei der Bestimmung des G. parvulum-Aggregates haben 11 der 38 Labore, welche G. parvulum var. 

parvulum gefunden haben sowie einer der Referenzzähler keine weitere Differenzierung der Formen 

vorgenommen (Abb. 11). G. parvulum var. parvulum f. parvulum wiesen zwei der Referenzzähler 
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sowie ein Großteil der Teilnehmer (25 Labore) nach (Abb. 12). Die Form saprophilum wurde von 

keinem der Referenzzähler ermittelt (Abb. 13). Ein Labor wies von G. parvulum var. parvulum nur die 

Form saprophilum mit einem Anteil von 6,0 % nach. Drei Labore wiesen neben der Form parvulum 

ebenfalls G. parvulum var. parvulum f. saprophilum mit Anteilen kleiner 1,0 % nach (Abb. 13).  

 

 

Abbildung 11. Relative Anteile von Gomphonema parvulum var. parvulum in der Fließgewässer-
Probe. Blau: Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler.  

 

 

Abbildung 12. Relative Anteile von Gomphonema parvulum var. parvulum f. parvulum in der 
Fließgewässer-Probe. Blau: Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler.  

 

 

Abbildung 13. Relative Anteile von Gomphonema parvulum var. parvulum f. saprophilum in der 
Fließgewässer-Probe. Blau: Ringversuchsteilnehmer.  

Insgesamt lässt sich erkennen, dass die Bestimmung von Gomphonema parvulum var. parvulum den 

Teilnehmern des Ringversuches kaum Schwierigkeiten bereitet hat. Vereinzelt kam es jedoch zu 

Verwechselungen mit G. exilissimum. Die Schalen von G. parvulum var. parvulum sind im Vergleich zu 
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G. exilissimum zumeist breiter (Tab. 7) und kleinere Schalen von G. parvulum var. parvulum sind 

stärker elliptisch-keulenförmig als die der mehr lanzettlichen G. exilissimum (Hofmann et al. 2013; 

Tafel 2). Die Schalenenden von G. exilissimum sind nicht selten leicht abgebogen (Hofmann et al. 

2013). In Bezug auf die Streifendichte ist G. parvulum var. parvulum mit 7-20 je 10 µm sehr variabel, 

G. exilissimum weist dagegen nur eine geringe Spanne (12-14 Striae/10 µm in Hofmann et al. 2013) 

auf. Das Länge-Breite Verhältnis ermöglicht eine recht gute Trennung beider Taxa (Jüttner et al. 

2013; Tab. 7). Die Wichtigkeit beide Taxa eindeutig zu trennen, wird anhand der in der PHYLIB-

Software hinterlegten Trophiewerte und Gewichtungen deutlich (Tab. 10). Die richtige Bestimmung 

hat hier großen Einfluss auf die Bewertung der Probe bzw. des Gewässers (siehe auch Kapitel 4.5). 

Tabelle 7. Wichtige Merkmale zur Bestimmung von Gomphonema parvulum var. parvulum und 
G. exilissimum im Vergleich. Quelle: Hofmann et al. 2013; *Jüttner et al. 2013. 

Taxon Länge (µm) Breite (µm) Striae/10 

µm 

Kommentar 

G. parvulum var. parvulum 10-36 5-8 7-20 Länge:Breite < 3,9 

G. exilissimum 20-38 4,5-6 12-14 Länge:Breite = 3,9-6,8* 

 

Gemäß den Handlungsanweisungen (Schaumburg et al. 2011c & 2012) ist jedes Diatomeentaxon 

soweit wie möglich zu bestimmen. Dementsprechend hat ein Großteil der Teilnehmer Gomphonema 

parvulum var. parvulum weiter in die Formen differenziert. Aus den Ergebnissen der Referenzzähler 

und der Teilnehmer lässt sich ableiten, dass vermutlich vor allem die Form parvulum in der 

Fließgewässer-Probe enthalten war. Die Formen parvulum und saprophilum lassen sich nach 

Hofmann et al. (2013) morphologisch ausschließlich anhand der Schalenbreite differenzieren (Tab. 8).  

Tabelle 8. Schalenmerkmale zur Differenzierung von Gomphonema parvulum var. parvulum f. 
parvulum und Gomphonema parvulum var. parvulum f. saprophilum nach Hofmann et al. (2013). 

Taxon Länge (µm) Breite (µm) Striae/10 µm 

G. parvulum var. parvulum 10-36 5-8 7-20 

     forma parvulum  5-6,5  

     forma saprophilum  6-8  

 

Von Abarca et al. (2014) wurde die Artdiagnose von G. parvulum var. parvulum und G. parvulum var. 

parvulum f. saprophilum korrigiert und letztere auf Artniveau als Gomphonema saprophilum (Lange-

Bertalot & Reichardt) Abarca, R. Jahn, J. Zimmermann & Enke angehoben. Nach Wegfall der Form 

saprophilum und weiterer Überführung von Varietäten auf Artniveau (G. exilissimum, G. lagenula, 

G. parvulius) werden auch die Form und die Varietät parvulum entbehrlich, so dass aus 

taxonomischer Sicht wie in Tab. 9 dargestellt hier G. parvulum, G. saprophilum und G. exilissimum zu 

trennen sind (Abarca et al. 2014). Nach Levkov et al. (2016) ist die Merkmalskombination von 

G. parvulum var. parvulum f. saprophilum aus Lange-Bertalot (1993) und entsprechend Hofmann et 

al. (2013) (Tab. 8) dem Spektrum von G. parvulum zugehörig. Diese noch weitergehende, 

taxonomische Korrektur könnte dazu geführt haben, dass einige Teilnehmer und einer der 

Referenzzähler G. parvulum var. parvulum nicht weiter in die Formen differenziert haben. 

Weitere Verwechselungsmöglichkeiten bestehen zu Gomphonema varioreduncum Jüttner, Ector, 

E. Reichardt, Van de Vijver & E.J. Cox, G. lagenula Kützing und zu G. parvulius (Lange-Bertalot & 

E. Reichardt) Lange-Bertalot & E. Reichardt. G. varioreduncum ist durch häufig abgebogene Enden 
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charakterisiert und bei moderat saurem pH-Wert verbreitet (Jüttner et al. 2013). Die Schalen von 

G. lagenula sind weniger heteropolar und die von G. parvulius sind zumeist kürzer und schmaler. 

Tabelle 9. Merkmale zur Bestimmung von Gomphonema parvulum, G. saprophilum und G. 
exilissimum im Vergleich. Quellen: Jüttner et al. (2013), Abarca et al. (2014) und Lange-Bertalot et al. 
(2017). 

Taxon Länge 

(µm) 

Breite 

(µm) 

Striae/

10 µm 

Kommentar 

G. parvulum  22-29 5,0-7,5 12-20 Schalen lanzettlich, linear lanzettlich oder oval 
heteropolar, Enden (kurz) schnabelartig 
vorgezogen  

G. saprophilum 22-27 6,0-8,0 12-20 Schalen keulenförmig lanzettlich, Schalenumriss 
eher rhomboid, Enden kurz vorgezogen, 
Kopfenden breiter als bei G. parvulum 

G. exilissimum 20-39 4,3-6,0 12-16 Schalen schmal lanzettlich naviculoid, Enden 
schwach und kurz vorgezogen, manchmal leicht 
abgebogen 

 

Tabelle 10. Saprobie- (S) bzw. Trophiewerte (T) und Gewichtungen (G) des Gomphonema parvulum-
Aggregats für Fließgewässer und Seen, wie sie in der PHYLIB-Software (Version 5.3, Stand Dezember 
2015) hinterlegt sind. 

Taxon Fließgewässer See 

S G T G TINord TISüd G 

G. parvulum  - - - - - - - 

G. parvulum var. parv. f. parvulum - - 3,6 2,0 2,95 - - 

G. parvulum var. parv. f. saprophilum - - 3,6 2,0 2,95 - - 

G. exilissimum - - 0,7 2,0 0,98 - - 

 

Für die Bestimmung bzw. Differenzierung der Arten Gomphonema parvulum, G. saprophilum und 

G. exilissimum empfehlen wir, die Angaben in Lange-Bertalot et al. (2017) zu nutzen, wie sie in 

Tabelle 9 im Wesentlichen aufgeführt sind. In Lange-Bertalot et al. (2017), der ergänzten und 

teilweise taxonomisch überarbeiteten, englischen Übersetzung von Hofmann et al (2013) sind die 

drei Artendiagnosen aktualisiert worden (entsprechend Jüttner et al. (2013) und Abarca et al. 

(2014)). Zur Differenzierung von Gomphonema parvulum und von G. saprophilum wird in Lange-

Bertalot et al. (2017) neben der zumeist unterschiedlichen Schalenbreite (wie in Hofmann et al. 

2013) auf die bei G. saprophilum im Vergleich zu G. parvulum breiteren Kopfenden verwiesen 

(Tab. 9).  

Bei der Gewässerbewertung mittels der PHYLIB-Software (Version 5.3, Stand Dezember 2015) weisen 

Gomphonema parvulum und G. saprophilum die gleichen Indikatorwerte und Gewichtungen auf 

(Tab. 10). Wichtig ist aber, bei der Dateneingabe in die Version 5.3 (Stand Dezember 2015) der 

PHYLIB-Software G. parvulum var. parvulum f. parvulum (DV-Nr. 6158) bzw. G. parvulum var. 

parvulum f. saprophilum (DV-Nr. 16535) zu verwenden. Für die Eingabe des Namens G. parvulum 

(DV-Nr. 16572) sind in der aktuellen PHYLIB-Software keine Trophie- und Saprobiewerte 
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einschließlich Gewichtungen hinterlegt, deren Anteile würden also nicht mit in die Bewertung 

eingehen (Tab. 10). Gomphonema saprophilum ist (noch) nicht in der PHYLIB-Software (Version 5.3, 

Stand Dezember 2015) gelistet.  

Um die Diskrepanz zwischen den der Bewertung zugrundeliegenden Daten des PHYLIB-

Eichdatensatzes basierend auf dem taxonomischen Stand von 2003 und früher (Mauch et al. 2003, 

Stand 2011) und dem aktuellen taxonomischen Konzept (hier entsprechend Lange-Bertalot et al. 

2017) abbauen zu können, empfehlen wir eine Neuauszählung des Eichdatensatzes unter 

Berücksichtigung des aktuellen taxonomischen Kenntnisstandes. 
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Tafel 2. Schalen des Gomphonema parvulum-Aggregats (1-14) nach dem Konzept in Krammer & 
Lange-Bertalot (1986-2004) sowie Hofmann et al. (2013) aus der Fließgewässer-Probe und zum 
Vergleich G. exilissimum (15-22) aus der See-Probe. 1-3: Gomphonema parvulum var. parvulum f. 
parvulum (aufgrund der Schalenbreite von 5-6 µm), 4-7: G. parvulum var. parvulum f. saprophilum 
(Schalenbreite: 6,5-8 µm), 8-14: G. parvulum var. parvulum f. parvulum oder f. saprophilum 
(Schalenbreite: 6-6,5 µm). 

Anmerkung: Nach dem neuen Konzept in Levkov et al. (2016) sind die Schalen der Aufnahmen 1-14 
ausschließlich Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing zugehörig. 
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4.3.3 Navicula cryptocephala 

Eine der häufig anzutreffenden Diatomeenarten in der Fließgewässer-Probe war Navicula 

cryptocephala (Abb. 14). Die Referenzzähler wiesen diese mit relativen Anteilen von 8,8; 8,5 und 

6,8 % nach (Mittelwert/MW: 8,0 %). Von den Teilnehmern wurde Navicula cryptocephala (var. 

cryptocephala) mit relativen Anteilen von 5,0 bis 28,9 % nachgewiesen (MW: 9,9 %). Zwei Labore 

gaben Navicula cf. cryptocephala mit 4,6 bzw. 7,4 % Anteil in ihren Zähllisten an und dokumentieren 

damit eine gewisse Unsicherheit bei der taxonomischen Zuordnung. Drei Labore fanden Navicula 

cryptocephala (var. cryptocephala) nicht. Diese Nicht-Nachweise von Navicula cryptocephala (var. 

cryptocephala) sowie der eindeutig zu hohe nachgewiesene Anteil eines Labores zeigen Probleme bei 

der Bestimmung auf, wobei der Großteil der Teilnehmenden keine Schwierigkeiten bei der 

Bestimmung von N. cryptocephala hatte (Abb. 14). Hofmann et al. (2013) geben eine Reihe von Arten 

an, mit denen N. cryptocephala verwechselt werden kann, wobei nur N. veneta in geringen Anteilen 

und mehrfach von den teilnehmenden Laboren sowie Referenzzählern gefunden wurde (Abb. 15). Im 

Vergleich mit den Anteilen von N. (cf.) veneta mit denen von Navicula (cf.) cryptocephala (var. 

cryptocephala) werden Verwechslungen zwischen beiden Taxa deutlich (vergleiche Abb. 14 und 15). 

 

 

Abbildung 14. Relative Anteile von Navicula cryptocephala, N. cryptocephala var. cryptocephala 
und N. cf. cryptocephala in der Saaler Bach-Probe. Blau: Ringversuchsteilnehmer, grün: 
Referenzzähler. Die orange gestrichelte Linie markiert den Mittelwert der Referenzzählungen. 

 

 

Abbildung 15. Relative Anteile von Navicula veneta und N. cf. veneta in der Saaler Bach-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. Die orange gestrichelte Linie markiert den Mittelwert 
der Referenzzählungen. 
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Navicula cryptocephala ist im Vergleich zu N. veneta zumeist größer und enger gestreift (Tab. 11). 

Recht sicher lassen sich beide Arten weiterhin anhand ihres Umrisses und dem Verlauf der Streifen 

unterscheiden. Letztere sind bei N. cryptocephala deutlich stärker radial als bei N. veneta (Tafel 3). 

Die Zentralarea von N. veneta ist relativ klein und wird zumeist nur jeweils von zwei verkürzten, 

zentralen Striae gebildet. Im Gegensatz dazu besitzt N. cryptocephala eine mittelgroße, runde bis 

elliptische Zentralarea (Tafel 3). 

Zur sicheren Bestimmung von N. cryptocephala und Abgrenzung ähnlicher Taxa (z. B. N. veneta) sind 

alle aufgeführten Merkmale (Tab. 10 und Tafel 3) sowie weitere Angaben in Hofmann et al. (2013) 

heranzuziehen. 

Tabelle 11. Merkmale zur Bestimmung von Navicula cryptocephala und N. veneta im Vergleich. 
Quelle: Hofmann et al. (2013). 

Taxon Länge (µm) Breite (µm) Striae/10 

µm 

Kommentar 

N. cryptocephala 20-40 5-7 14-18 Striae stark radial 

N. veneta 13-30 4,4-6 13,5-15 Striae schwach radial 
 

 



9ƴŘōŜǊƛŎƘǘ α½ǿŜƛǘŜǊ 5ŜǳǘǎŎƘŜǊ wƛƴƎǾŜǊǎǳŎƘ .ŜƴǘƘƛǎŎƘŜ 5ƛŀǘƻƳŜŜƴ нлмпκнлмрά 

  36 

 

 

 

 

 

 

Tafel 3. Navicula cryptocephala und N. veneta aus der Saaler Bach-Probe im Vergleich. 1-10: 
N. cryptocephala, 11-19: N. veneta. 
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4.3.4 Nitzschia paleacea  

Zu den häufig in der Fließgewässer-Probe vorkommenden Diatomeenarten zählt Nitzschia paleacea, 

welche von den Referenzzählern mit einem Anteil von 6,0; 4,3 und 3,2 % (Mittelwert/MW: 4,5 %) 

ermittelt wurde (Abb.16). Von den 40 teilnehmenden Laboren haben 33 N. paleacea nachgewiesen. 

Daraus ließe sich ableiten, dass wohl nur die übrigen Labore Schwierigkeiten bei der Bestimmung 

hatten. Zusätzlich zeigen jedoch die ermittelten, stark schwankenden Anteile der Ringversuch-

Teilnehmer (Abb. 16), größere Probleme bei der eindeutigen Abgrenzung von N. paleacea an. 

 

 

Abbildung 16. Relative Anteile von Nitzschia paleacea und N. cf. paleacea in der Fließgewässer-
Probe. Blau: Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. Die orange gestrichelte Linie markiert 
den Mittelwert der Referenzzählungen. 

Die Ringversuch-Teilnehmer haben N. paleacea mit einem relativen Anteil von 3,6 % (MW, N=33)) 

gefunden, mit Werten, die von 0,2 bis 10,1 % schwanken. Einige Labore haben demnach N. paleacea 

deutlich unter- oder überrepräsentiert nachgewiesen. Nur Labor 19 hat Unsicherheiten bei der 

.ŜǎǘƛƳƳǳƴƎ ŘǳǊŎƘ ±ŜǊƎŀōŜ ŜƛƴŜǎ αŎŦΦά ŦǸǊ лΣнр ҈ Ǿƻƴ N. paleacea angegeben. 

Verwechselungsmöglichkeiten bei der Bestimmung von Nitzschia paleacea bestehen mit 

N. archibaldii, N. palea, N. gracilis und N. graciliformis (Krammer & Lange-Bertalot 1999, Hofmann et 

al. 2013), wobei letztere von den teilnehmenden Laboren in der Fließgewässer-Probe nicht ermittelt 

bzw. aufgrund ihrer Planktonzugehörigkeit von der Zählung ausgeschlossen wurde. 

Nitzschia archibaldii war in der Fließgewässer-Probe anzutreffen und wurde von den Referenzzählern 

mit Anteilen von 3,2 bis 3,5 % (MW: 3,4 %) nachgewiesen (Abb. 17). Die Zählergebnisse der 

Teilnehmer schwanken zwischen 0,0 % (19 Labore) und 5,7 %. Im Vergleich mit den Zähldaten von 

N. paleacea ist einerseits zu erkennen (Abb. 16), dass alle sieben Labore, die N. paleacea nicht 

nachgewiesen haben, auch N. archibaldii nicht gefunden haben, was auf grundsätzliche Probleme bei 

der Bestimmung innerhalb der Gattung Nitzschia schließen lässt. Außerdem lassen die 

überdurchschnittlichen Anteile dreier Teilnehmer von N. paleacea bei gleichzeitigen nicht 

nachgewiesenen N. archibaldii-Schalen auf Verwechselungen mit dieser schließen (Abb. 16 und 17). 

Das Nitzschia palea-Aggregat (siehe ausführliche Diskussion im Abschnitt 4.3.5), mit welchem 

ebenfalls Verwechslungs-möglichkeiten zu N. paleacea bestehen, wurde von den Referenzzählern 

mit 7,5; 7,8 und 4,4 % in der Fließgewässer-Probe nachgewiesen (Abb. 19, Kap. 4.3.5). Einige 

Ergebnisse der Teilnehmer deuten auf Probleme bei der Unterscheidung dieser Nitzschia-Arten hin. 

Im Durchschnitt identifizierten die Referenzzähler Nitzschia paleacea mit 4,5 %, N. archibaldii mit 

3,4 % und das Nitzschia palea-Aggregat mit 6,6 %. Im Gegensatz dazu identifizierte ein Teilnehmer 
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nur N. paleacea von den drei Taxa mit 10,1 %, während drei Teilnehmer hauptsächlich das Nitzschia 

palea-Aggregat mit relativen Abundanzen von> 15 % identifizierten (Abb. 16-18). 

 

 
Abbildung 17. Relative Anteile von Nitzschia archibaldii in der Fließgewässer-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. Die orange gestrichelte Linie markiert den Mittelwert 
der Referenzzählungen. 

Offenbar war auch Nitzschia gracilis in geringem Anteil in der Fließgewässer-Probe anzutreffen 

(Abb. 18). Sie wurde von zwei der Referenzzähler mit 2,3 und 1,7 % Anteil sowie von 17 Teilnehmern 

(0,24-2,5 % Anteil) gefunden (Abb. 18)Φ 5ƛŜ [ŀōƻǊŜ нл ǳƴŘ он ƎŀōŜƴ Ŝƛƴ αŎŦΦά ŦǸǊ ŘƛŜ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ 

Anteile an. 

 

 

Abbildung 18. Relative Anteile von Nitzschia gracilis und Nitzschia cf. gracilis in der Fließgewässer-
Probe. Blau: Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler.  

Die dargestellten Zählergebnisse (Abb. 16-18) zeigen bei einem recht großen Teil der Teilnehmer 

Probleme bei der Bestimmung von Nitzschia-Arten an. Dies deckt sich gut mit den Ergebnissen des 

ersten deutschen Ringversuches (Dreßler et al. 2014). Für eine sichere Bestimmung ist auf jeden Fall 

die Gesamtheit aller Merkmale einzubeziehen. Dazu gehört das Vorhandensein eines Zentralknotens 

όα[ǸŎƪŜάύΣ ǎƛŎƘǘōŀǊ ŀƴ ŘŜƳ ƎǊǀǖŜǊŜƴ !ōǎǘŀƴŘ ŘŜǊ ōŜƛŘŜƴ Ƴittleren Fibulae im Vergleich zu den 

übrigen Fibulae, wie beispielsweise bei N. paleacea (Tab. 12). Die mittleren Fibulae von N. archibaldii, 

von N. palea und von N. gracilis sind dagegen gleich weit voneinander entfernt wie die übrigen 

CƛōǳƭŀŜΣ ŜƛƴŜ α[ǸŎƪŜά ŀƭǎƻ ƴƛŎƘǘ ǾƻǊƘŀƴŘŜƴΦ Weiterhin sind Schalenbreite, -länge und die Anzahl der 

Fibulae sowie der Streifen (wenn möglich) zu ermitteln. Da es hier Überlappungen geben kann 

(Tab. 12, Tafel 4), sind außerdem unbedingt die Umrissmerkmale bei der Bestimmung einzubeziehen. 
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Tabelle 12. Ausgewählte Merkmale zur Unterscheidung von Nitzschia paleacea, N. archibaldii, N. 
palea, N. gracilis und N. graciliformis im Vergleich. Quellen: Krammer & Lange-Bertalot (1999), 
Hofmann et al. (2013). 

Taxon Länge 

(µm) 

Breite 

(µm) 

Fibulae/

10 µm 

Striae/10 

µm 

Kommentar 

N. paleacea 8-55 1,5-4 14-19 n. a. (unter 

REM: 44-55) 

mit Lücke, Enden (spitz gerundet) 
allmählich verschmälert 

N. archibaldii 15-40 2-3 14-19 n. a. (unter 

REM: 46-55) 

ohne Lücke, allmählich zu den 
Enden (spitz gerundet, manchmal 
schwach kopfig) verschmälert 
 N. palea 15-70 2,5-5 9-17 28-40 ohne Lücke, keilförmige, spitze 
Enden 
 N. gracilis 30-110 2,5-4 12-18 38-42 ohne Lücke, Enden allmählich 
verschmälert oder lang eher abrupt 
schnabelartig ausgezogen 

N. 

graciliformis 

58-150 2-2,5 16-21 n. a. (unter 

REM: 45-60) 

mit Lücke, Enden zunächst 
allmählich verschmälert, dann sehr 
lang schnabelartig vorgezogen 

n.a. lichtmikroskopisch nicht auflösbar, REM: Rasterelektronenmikroskop 
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Tafel 4. Nitzschia paleacea und ähnliche Taxa aus der Fließgewässer-Probe im Vergleich. 1-9: 
N. paleacea, 10-17: N. archibaldii oder N. palea var. debilis aufgrund der Schalenbreite (2,5-3,0 µm), -
länge (18,5-27,5 µm) und Anzahl der Fibulae (14-18/10 µm), die Umrissmerkmale von 10-12 
entsprechen eher N. archibaldii und von 15-17 eher N. palea var. debilis oder von N. lacuum (Nr. 13 
und 14), 18-23: Merkmalsspektrum (Breite: 3,2-3,9 µm, Länge: 37,0-41,0 µm, 13-17 Fibulae/10 µm) 
passt auf N. palea var. tenuirostris und N. gracilis, die Umrissmerkmale sprechen eher für N. palea 
var. tenuirostris, 24-26: N. archibaldii aufgrund Schalenbreite (2,7-3,0 µm), -länge (22,0-35,0 µm) und 
Anzahl der Fibulae (15-17/10 µm), diese Merkmale passen aber auch auf N. palea var. tenuirostris, 
bei Schalenlängen > 30 µm (Nr. 24 und 25) ist auch N. gracilis möglich. 27: N. graciliformis (stammt 
nicht aus einer Ringversuch-Probe). Vergleiche auch die Abb. auf Tafel 5. 
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4.3.5 Nitzschia palea-Aggregat  

Das Nitzschia palea-Aggregat, darin zusammengefasst sind N. palea, N. palea var. debilis, N. palea 

var. palea, N. palea var. tenuirostris, N. cf. palea, N. palea cf. var. debilis, N. palea cf. var. palea, N. 

palea cf. var. tenuirostris, wurde durchschnittlich mit 6,6 % Anteil von den Referenzzählern (jeweils 

7,5; 7,8 und 4,4 %) nachgewiesen (Abb. 19). Die teilnehmenden Labore fanden das Aggregat mit 3,2-

23,2 % (MW: 9,3 %). Aus den recht stark variierenden Anteilen sowie der Tatsache, dass vier Labore 

das Nitzschia palea-Aggregate nicht nachwiesen, lassen sich größere Schwierigkeiten bei der 

Bestimmung ableiten. 

 

 

Abbildung 19. Relative Anteile vom Nitzschia (cf.) palea-Aggregat in der Fließgewässer-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. Die orange gestrichelte Linie markiert den Mittelwert 
der Referenzzählungen. 

Zu den Arten, die wie Nitzschia palea keinen Zentralknoten aufweisen und mit denen 

Verwechslungen möglich sind, gehören N. gracilis und N. archibaldii (beide im Abschnitt 4.3.4 

dargestellt) sowie N. pumila, N. pura, N. fruticosa, und N. intermedia (Krammer & Lange-Bertalot 

1999, Hofmann et al. 2013). N. pumila, N. pura und N. fruticosa wurden weder von den 

Referenzzählern noch von den teilnehmenden Laboren in der Fließgewässer-Probe gefunden.  

Nitzschia intermedia wurden von zwei Referenzzähler mit 0,5 und 2,4 % Anteil nachgewiesen. 

Offensichtlich war sie in der Fließgewässer-Probe anzutreffen (Abb. 20). Aus dem Teilnehmerkreis 

gab es 13 Nachweise, deren Anteile von 0,5-2,4 % variierten. 

 

 

Abbildung 20. Relative Anteile von Nitzschia intermedia in der Fließgewässer-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler.  
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Arten mit Zentralknoten, mit denen Nitzschia palea verwechselt werden kann sind N. paleacea (im 

Abschnitt 4.3.4 dargestellt) und N. capitellata (Krammer & Lange-Bertalot 1999). Letztere wurde von 

den Referenzzählern mit geringen Anteilen von 0,5; 0,25 und 0,5 % nachgewiesen (Abb. 21). Die 

Zählergebnisse der Teilnehmer zeigen, dass die Bestimmung von N. capitellata offenbar größtenteils 

unproblematisch war. Der erhöhte Anteil mit 8 % eines Labores dokumentiert jedoch 

Verwechslungen mit anderen Nitzschia-Arten. Beispielsweise hat diese Labor das Nitzschia palea-

Aggregat und N. archibaldii nicht gefunden (Abb. 17 und 19). 

 

 

Abbildung 21. Relative Anteile von Nitzschia capitellata (var. capitellata) in der Fließgewässer-
Probe. Blau: Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler.  

Sechs Labore nahmen durchgehend keine weitere Differenzierung von Nitzschia palea vor (Abb. 22-

25), obwohl dies entsprechend den Verfahrensanleitungen gefordert und zur exakten 

Gewässerbewertung mittels PHYLIB geboten war (Schaumburg et al. 2011c & 2012, vgl. Tab. 14). 

Labor 6 hat für den relativen Anteil (0,2 %) des Nitzschia palea-!ƎƎǊŜƎŀǘŜǎ Ŝƛƴ αŎŦΦά ǾŜǊƎŜōŜƴ ǳƴŘ ein 

Labor hat weiterhin auch in N. palea var. debilis und N. palea var. palea differenziert. Sechs Labore 

und einer der Referenzzähler haben in ihren Zähllisten für die Fließgewässer-Probe keine N. palea 

var. palea aufgeführt, aber andere N. palea-Varietäten, was vermuten lässt, dass hier möglicherweise 

zwar Nitzschia palea angegeben wurde, aber N. palea var. palea gemeint war (Abb. 22-25).  

 

Abbildung 22. Relative Anteile von Nitzschia (cf.) palea (ohne Differenzierung in die Varietäten) in 
der Fließgewässer-Probe. Blau: Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler.  

Zwei Referenzzähler haben Nitzschia palea var. palea mit 3,3 und 3,7 % Anteil ermittelt (Abb. 23). 

Von den 40 Teilnehmern des Ringversuches wiesen 24 N. palea var. palea mit 0,4-8,0 % (MW: 3,6 %) 

ƴŀŎƘΦ 5ƛŜ [ŀōƻǊŜ мф ǳƴŘ от ŘƻƪǳƳŜƴǘƛŜǊǘŜƴ ŦǸǊ лΣнр ōȊǿΦ пΣн ҈ ƛƘǊŜǊ CǳƴŘŜ Ŝƛƴ αŎŦΦάΦ 5ƛŜ ±ŀǊƛŜǘŅǘ 

debilis wurde von zwei Referenzzählern mit Anteilen von 3,5 und 1,5 % gefunden (Abb. 24). Von den 
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40 teilnehmenden Laboren wiesen 17 Nitzschia palea var. debilis nicht nach. Die übrigen ermittelten 

Anteile von 0,24-13,5 % (MW: 4,1 %). Alle drei Referenzzähler fanden Nitzschia palea var. tenuirostris 

in der Fließgewässer-Probe, mit 0,8; 3,0 und 0,7 % Anteil (MW: 1,5%). Von den 23 Teilnehmern, die 

N. palea var. tenuirostris nachwiesen, lagen die Anteile durchschnittlich bei 2,9 %, bei stark 

variierenden Anteilen von 0,24-9,3 % (Abb. 25). 

 

 
Abbildung 23. Relative Anteile von Nitzschia palea (cf.) var. palea in der Fließgewässer-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler.  

 

 

Abbildung 24. Relative Anteile von Nitzschia palea (cf.) var. debilis in der Fließgewässer-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler.  

 

 

Abbildung 25. Relative Anteile von Nitzschia palea (cf.) var. tenuirostris in der Fließgewässer-Probe. 
Blau: Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler.  
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Nitzschia palea kann mit einigen Nitzschia-Arten (bereits aufgeführt) verwechselt werden. Nitzschia 

palea besitzt einen meistens linear-lanzettlichen bis linearen, selten lanzettlichen Umriss (Hofmann 

et al. 2013). Charakteristisch sind die keilförmig verschmälerten, spitz gerundeten Enden (Tab. 13). 

Diese Schalenmerkmale sind zusammen mit den Angaben zur Breite, Länge sowie zur Fibulae- und 

Striaeanzahl bei der Abgrenzung zu ähnlichen Arten zu berücksichtigen. Nitzschia paleacea (Abschnitt 

4.3.4) und Nitzschia capitellata lassen sich in den meisten Fällen aufgrund des vorhandenen 

½ŜƴǘǊŀƭƪƴƻǘŜƴǎ όƎǊǀǖŜǊŜ α[ǸŎƪŜά ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ ōŜƛŘŜƴ ƳƛǘǘƭŜǊŜƴ CƛōǳƭŀŜύ von N. palea differenzieren. 

Nitzschia intermedia lässt sich aufgrund der meistens niedrigeren Anzahl der Striae und im 

Durchschnitt größere Dimensionen (oft> 5 um breit und mindestens 40 µm lang) (Tab. 13) recht gut 

von N. palea unterscheiden. 

Die Abgrenzung der Varietäten ist in Hofmann et al. (2013, Tab. 13) eher grob umrissen: N. palea var. 

debilis ist schmaler linear-lanzettlich als N. palea var. palea. Ihre Fibulae- und Streifendichte bewegt 

sich an der oberen Grenze innerhalb des Artenspektrums. N. palea var. tenuirostris besitzt kleinere 

bis mittlere Schalenbreiten und mehr oder weniger lang ausgezogene Enden. Schalen mit mittleren 

bis höheren Schalenbreiten, ohne Besonderheiten der anderen Varietäten sind der Nominatvarietät 

palea zuzuordnen. 

N. palea var. debilis besitzt große Ähnlichkeit zu N. archibaldii, welche insgesamt zumeist schmaler ist 

(Hofmann et al. 2013, Tab. 13). Trobajo et al. (2009) fanden bei der Untersuchung von 25 Klonen von 

N. palea aus verschiedenen Süßwasser-Biotopen weltweit N. palea-Schalenbreiten von 2,8-5,1 µm 

und geben für N. palea var. debilis eine Schalenbreite > 3,1 µm an, welches eine eindeutige 

Abgrenzung zu N. archibaldii (2-3 µm) ermöglichen würde. Weiterhin besitzt N. archibaldii (14-19 

Fibulae/10 µm) im Vergleich zu N. palea var. debilis (9-17 Fibulae/10 µm) insgesamt eine höhere 

Fibulaedichte.  

Die Unterscheidung von N. palea var. tenuirostris von N. gracilis ist ebenfalls äußerst schwierig 

(Hofmann et al. 2013, siehe auch Tafel 5) und selbst nach Untersuchung des Typenmaterials unklar 

(mündl. Mitteilung: Bart Van De Vijver). In Schweden werden im Rahmen des Gewässermonitorings 

derzeit Schalen von N. palea var. tenuirostris/N. gracilis anhand der Sichtbarkeit der Striae 

unterschieden: sind diese noch sichtbar (vorausgesetzt das Mikroskop ermöglicht eine hohe 

Auflösung), so deutet dies eher auf N. palea var. tenuirostris hin. 
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Tabelle 13. Ausgewählte Merkmale zur Unterscheidung von Nitzschia palea von ähnlichen Nitzschia-
Arten sowie zur Abgrenzung der Varietäten von N. palea im Vergleich. Quellen: Krammer & Lange-
Bertalot (1999), Hofmann et al. (2013). *Trobajo et al. 2009 (Erläuterung im Text). 

Taxon Länge 

(µm) 

Breite 

(µm) 

Fibulae/

10 µm 

Striae/10 

µm 

Kommentar 

N. palea 15-70 2,5-5 
(2,8-5?)* 

9-17 28-40 ohne Lücke, keilförmige, spitze 
Enden 
 N. paleacea 8-55 1,5-4 14-19 n. a. (unter 

REM: 44-55) 

mit Lücke, Enden (spitz gerundet) 
allmählich verschmälert 

N. capitellata 20-70 3,5-6,5 10-18 35-40 mit Lücke, keilförmige, meist kopfig 
gerundete Enden, Schalenmitte 
meistens eingeschnürt 

N. archibaldii 15-40 2-3 14-19 n. a. (unter 

REM: 46-55) 

ohne Lücke, allmählich zu den Enden 
(spitz gerundet, manchmal schwach 
kopfig) verschmälert 
 N. gracilis 30-110 2,5-4 12-18 38-42 ohne Lücke, Enden allmählich 
verschmälert oder lang eher abrupt 
schnabelartig ausgezogen 

N. 

intermedia 

40-200 4-7 7-13 20-33 ohne Lücke, Striae leicht aufzulösen 
und punktiert erscheinend 

N. palea var. palea mittlere bis höhere Schalenbreiten, ohne Besonderheiten 
der anderen Varietäten 

N. palea var. debilis schmaler linear-lanzettlich als N. palea var. palea, Fibulae- 
und Streifendichte an oberer Grenze 

N. palea var. tenuirostris kleinere bis mittlere Schalenbreiten, mehr oder weniger 
lang ausgezogene Enden 

n. a. lichtmikroskopisch nicht auflösbar, REM: Rasterelektronenmikroskop 
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Abschließend ist zu empfehlen, zur Bestimmung von Nitzschia palea und deren Varietäten unbedingt 

alle Merkmale (Schalen-Dimensionen und -Umriss) heranzuziehen. Trotz der teilweise großen 

Schwierigkeiten bei der eindeutigen Zuordnung, die teilweise auch mit der nicht ganz eindeutigen 

Beschreibung in der Bestimmungsliteratur zusammenhängen können, wurden von den Teilnehmern 

ŘŜǎ wƛƴƎǾŜǊǎǳŎƘŜǎ ƪŀǳƳ αŎŦΦά ōȊǿΦ ƪŜƛƴŜ αŀŦŦΦά ŦǸǊ ŘƛŜ ŜǊƳƛǘǘŜƭǘŜƴ !ƴǘŜƛƭŜ ŀƴƎŜƎŜōŜƴΦ ²ƛǊ 

ŜƳǇŦŜƘƭŜƴΣ ƴƛŎƘǘ ŜƛƴŘŜǳǘƛƎ ōŜǎǘƛƳƳōŀǊŜ ¢ŀȄŀ Ȋǳ ƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴŜƴ όαŎŦΦάΣ αŀŦŦΦάύ ǳƴŘ ŦƻǘƻƎǊŀŦƛǎŎƘ Ȋǳ 

dokumentieren. Trotz der aufgeführten Schwierigkeiten bei der eindeutigen Differenzierung der 

Varietäten und der Abgrenzung von N. palea von ähnlichen Nitzschia-Arten ist eine Bestimmung der 

Taxa soweit wie möglich hinsichtlich der Gewässerbewertung notwendig (vgl. Tab. 14). 

Tabelle 14. Saprobie- (S) bzw. Trophiewerte (T) und Gewichtungen (G) des Nitzschia palea-Aggregats 
sowie ähnlicher Taxa für Fließgewässer und Seen, wie sie in der aktuellen PHYLIB-Software (Version 
5.3, Stand Dezember 2015) hinterlegt sind. 

Taxon Fließgewässer See 

S G T G TINord TISüd G 

N. palea   - - - - - - - 

N. palea var. debilis - - 2,3 1,0 - - - 

N. palea var. palea - - 3,3 3,0 3,05 - - 

N. palea var. 

tenuirostris 

- - - - - - - 

N. paleacea 2,7 3,0 2,3 2,0 3,5 5,0 3,0 

N. capitellata var. 

capitellata 

3,4 2,0 3,8 5,0 7,29 - - 

N. archibaldii 1,9 3,0 2,0 2,0 - - - 

N. gracilis 1,3 4,0 2,5 2,0 - - - 

N. intermedia   2,9 2,0 5,74 5,0 3,0 
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Tafel 5. Nitzschia palea einschließlich der Varietäten sowie ähnliche Nitzschia-Arten aus der 
Fließgewässer-Probe im Vergleich. 1-2: N. palea var. debilis aufgrund der Schalen-Dimensionen 
(Breite: 3,2-3,4 µm, Länge: 21,0-23,0 µm, Fibulae: 16-17/10 µm), 3-8: N. palea var. palea (Breite: 3,5-
4,0 µm, Länge: 28,0-36,5 µm, Fibulae: 10-15 Fibulae/10µm), 9-14: Merkmalsspektrum (Breite: 3,2-3,9 
µm, Länge: 37,0-41,0 µm, 13-17 Fibulae/10 µm) passt auf N. palea var. tenuirostris und N. gracilis, die 
Umrissmerkmale sprechen eher für N. palea var. tenuirostris, 15-16: N. capitellata (nicht aus der 
Fließgewässer-Probe), 17-20: N. intermedia, die Abb. 18 und 20 leiten mit relativ dicht liegenden 
Striae eventuell schon zu N. palea var. palea über, 21-25: N. (cf.) palea var. palea aufgrund der 
Schalenlänge (< 40 µm), der Fibulae- (12-13/10 µm) und Striae-Dichte (29-30/10 µm; Abb. 21: >> 
30 Striae), Abb. 22 und 23 jedoch mit Breite > 5 µm; Vergleiche auch die Abbildungen auf Tafel 4. 
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4.3.6 Planothidium lanceolatum und P. frequentissimum  

Der Planothidium lanceolatum-frequentissimum-Komplex, darin zusammengefasst: Planothidium 

frequentissimum (var. frequentissimum), P. lanceolatum, Achnanthes lanceolata ssp. lanceolata, 

Achnanthes lanceolata-Sippen, Achnanthes lanceolata ssp. frequentissima var. rostratum, 

Planothidium frequentissimum var. minus und Planothidium frequentissimum var. magnum, wurde 

von den Referenzzählern mit einem Anteil von 4,3; 3,8 und 3,7 % (Mittelwert/MW: 3,9 %) in der 

Fließgewässer-Probe gefunden (Abb. 26). Von den teilnehmenden Laboren wiesen drei (Labor: 18, 28 

und 29) den Komplex nicht nach, die übrigen Labore ermittelten Anteile von 2,3 bis 7,6 % (MW: 

4,1 %). Daraus lässt sich ableiten, dass die Zuordnung zu diesem Komplex insgesamt den meisten 

Teilnehmern des Ringversuches keine Schwierigkeiten bereitet hat. 

Ein Labor wies innerhalb des Planothidium lanceolatum-frequentissimum-Komplexes die Achnanthes 

lanceolata-Sippen (DV-Nr. 6244) mit 3,0 % sowie Achnanthes lanceolata ssp. frequentissima var. 

rostratum mit 1,5 % nach (Abb. 27 und 28). Dabei ist neben der Verwendung veralteter 

Bestimmungsliteratur keine weitere Differenzierung in die ssp. lanceolata (P. lanceolatum) und 

frequentissima (P. frequentissimum) bzw. eine offenbar nicht korrekte Zuordnung in die ssp./var. 

rostratum (P. rostratum) erfolgt. 

 

 

Abbildung 26. Relative Anteile des Planothidium lanceolatum-frequentissimum-Komplexes in der 
Fließgewässer-Probe. Blau: Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. Die orange gestrichelte 
Linie markiert den Mittelwert der Referenzzählungen. 

 

 

Abbildung 27. Relative Anteile der Achnanthes lanceolata-Sippen (DV-Nr. 6244) eines Teilnehmers in 
der Fließgewässer-Probe. Blau: Ringversuchsteilnehmer.  
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Abbildung 28. Relative Anteile von Achnanthes lanceolata ssp. frequentissima var. rostrata eines 
Teilnehmers in der Fließgewässer-Probe. Blau: Ringversuchsteilnehmer.  

Die Referenzzähler wiesen innerhalb des Komplexes ausschließlich Planothidium lanceolatum (1,0; 

1,3 und 0,7 %) und P. frequentissimum (3,3; 2,5 und 2,9 %) nach (Abb. 29 und 30). Dies gilt 

gleichermaßen für einen Großteil der teilnehmenden Labore. Einige Labore (1, 31 und 40) wiesen nur 

P. lanceolatum nach. Hier kam es offensichtlich zu Verwechslungen und P. frequentissimum wurde 

nicht erkannt (Vergl. Abb. 29 und 30). Das Labor 14 gab anstelle P. lanceolatum, Achnanthes 

lanceolata ssp. lanceolata in ihrer Ergebnisliste an (Verwendung veralteter 

Bestimmungsliteratur/Taxabezeichnungen). 

 

 

Abbildung 29. Relative Anteile von Planothidium lanceolatum und Achnanthes lanceolata ssp. 
lanceolata in der Fließgewässer-Probe. Blau: Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. Die 
orange gestrichelte Linie markiert den Mittelwert der Referenzzählungen. 
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Abbildung 30. Relative Anteile von Planothidium frequentissimum (var. frequentissimum) in der 
Fließgewässer-Probe. Blau: Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. Die orange gestrichelte 
Linie markiert den Mittelwert der Referenzzählungen. 

Weiterhin wurden von einem Labor Planothidium frequentissimum var. magnum mit 1,3 % Anteil 

bestimmt und von einem Planothidium frequentissimum var. minus (0,5 % Anteil) (Abb. 31 und 32).  

 

 

Abbildung 31. Relative Anteile von Planothidium frequentissimum var. magnum in der 
Fließgewässer-Probe. Blau: Ringversuchsteilnehmer.  

 

Abbildung 32. Relative Anteile von Planothidium frequentissimum var. minus in der Fließgewässer-
Probe. Blau: Ringversuchsteilnehmer.  

Aufgrund ihres relativ hohen Anteils im hier zusammengefassten Komplex, ist vor allem die 

Unterscheidung von Planothidium lanceolatum und P. frequentissimum zu diskutieren. Beide Arten 

liegen häufig (so auch in der Fließgewässer-Probe) nebeneinander vor. Die in der PHYLIB-Software für 

beide Arten hinterlegten Daten sind verschieden (Tab. 16), woraus sich je nach Art-Zuordnung eine 
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unterschiedliche Bewertung der Probe bzw. des Gewässers ergibt. Die Schalen von P. lanceolatum 

sind im Vergleich zu denen von P. frequentissimum eher elliptisch und deren Ende breit gerundet 

(Tab. 15, Tafel 6). Trotz sich überschneidenden messbaren Dimensionen sind diese bei der 

Bestimmung unbedingt einzubeziehen, wobei die Schalenlänge bei P. lanceolatum häufig insgesamt 

größer als bei P. frequentissimum ist. Die raphenlosen Schalen lassen sich anhand des im Bereich der 

½ŜƴǘǊŀƭŀǊŜŀ ōŜŦƛƴŘƭƛŎƘŜƴ αCƭŜŎƪǎά ǳƴǘŜǊǎŎƘŜƛŘŜƴΦ 5ƛŜǎŜǊ ǎǘŜƭƭǘ ōŜƛ P. lanceolatum eine Vertiefung dar 

(Abb. 13 auf Tafel 6), welcher im lichtmikroskopischen Bild unscharf begrenzt erscheint. Im 

DŜƎŜƴǎŀǘȊ ŘŀȊǳ ǿƛǊŘ ŘŜǊ αCƭŜŎƪά ōŜƛ P. frequentissimum durch eine Höhle gebildet (Abb. 12 auf 

Tafel 6), deren Umrandung als bogenförmige Linien (hufeisenförmig) lichtmikroskopisch sichtbar ist 

ǳƴŘ ŘŜƴ αCƭŜŎƪά dadurch scharf abbildet (Tab. 15, Tafel 6).  

Verwechselungsmöglichkeiten bestehen zu Planothidium rostratum und Achnanthes lanceolata var. 

rostrata, welche zwei unterschiedliche Taxa repräsentieren (Lange-Bertalot 1993; Bak & Lange-

Bertalot 2014) und bei Hofmann et al. (2013) vorläufig noch als ein Taxon angesehen werden 

(P. rostratum). Aufgrund der schnabelartigen Schalenenden von P. rostratum (bzw. auch von 

A. lanceolata var. rostrata) lassen sich die Schalen aber recht gut von Planothidium lanceolatum und 

P. frequentissimum unterscheiden. Nach derzeitigem taxonomischem Stand müssten die Varietäten 

Planothidium frequentissimum var. magnum (Labor 4) und P. frequentissimum var. minus (Labor 16) 

von P. frequentissimum var. frequentissimum getrennt werden, damit die entsprechenden Anteile bei 

einer Bewertung mittels PHYLIB-Verfahren mit eingehen (Tab. 16). P. frequentissimum var. minus 

sollte aufgrund der rund-elliptischen Schalenform und der recht geringen Schalenlänge noch gut 

einzugrenzen sein (Tab. 15). Wesentlich schwieriger bis unmöglich erscheint jedoch die 

Differenzierung der anderen beiden Varietäten voneinander. 

Weitere Taxa zu denen innerhalb des Komplexes Verwechselungsmöglichkeiten bestehen sind 

beispielsweise P. dubium, P. biporomum und P. incuriatum (vgl. bΩDǳŜǎǎŀƴ et al. 2014; Wetzel et al. 

2013). 

In der PHYLIB-Software (Version 5.3, Stand Dezember 2015) sind (vermutlich versehentlich) keine 

Daten zur Trophiebewertung in Fließgwässern für die Varietäten von Planothidium frequentissimum 

hinterlegt (Tab. 15) worden. In der Version 5.3 vom Februar 2016 sind sie dagegen wieder 

aufgeführt. Wir empfehlen solche Änderungen im Datensatz bei der Überarbeitung der PHYLIB 

Software detailliert zu dokumentieren, beispielsweise in der Versionsdokumentation. 

Abschließend empfehlen wir zur Trennung der Arten Planothidium lanceolatum und 

P. frequentissimum alle bei Hofmann et al. (2013) aufgeführten Merkmale zu nutzen und auch den 

Schalenumriss einzubeziehen. Dies trifft besonders für die Bestimmung der Raphenschalen zu. Sollte 

keine eindeutige Zuordnung möglich sein, werden die Schalen wie Gürtelband-Schalenansichten 

gezählt und nach Abschluss der Zählung auf die möglichen Taxa prozentual aufgeteilt. Bei der 

Bewertung mittels PHYLIB-Software (Version 5.3) gehen die Anteile von P. frequentissimum nur ein, 

wenn eine Differenzierung in die Varietäten erfolgt (Tab. 15 und 16). Da dies auf Grundlage der hier 

aufgeführten Merkmale schwierig erscheint, sollten Schalen, die nicht einer Varietät zugeordnet 

werden können, als P. frequentissimum (DV-Nr. 36209) aufgeführt werden. 
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Tabelle 15. Merkmale zur Bestimmung von Planothidium lanceolatum, P. frequentissimum und 
P. rostratum im Vergleich. Quellen: Straub (1985); Hofmann et al. (2013). R-Schale: Raphenschale, RL-
Schale: raphenlose Schale. 

Taxon Länge 

(µm) 

Breite 

(µm) 

Striae/10 

µm 

Kommentar 

P. lanceolatum 6- ca. 40 4,5-10 10-15  
(R-Schale) 

unscharfer Fleck auf RL-Schale, Umriss eher 
elliptisch mit breit gerundeten Enden 

P. frequentissimum 4-30 3,5-7 13-20 zwei bogenförmige Linien umschließen den 
hufeisenförmigen Fleck auf RL-Schale, 
Umriss stärker lanzettlich als P. 
lanceolatum  

P. frequentissimum 

var. magnum1) 

12-25,5 4,3-5,9 14-17  

P. frequentissimum 

var. minus2) 

6-10 3,5-5 13-20 rund-elliptischer Umriss 

P. rostratum   10-13,5 schnabelartig vorgezogene Enden,  
hufeisenförmigen Fleck auf RL-Schale 

1)  als Achnanthes rostrata var. magna beschrieben, 2)  als Achnanthes rostrata var. minor beschrieben 

 

Tabelle 16. Saprobie- (S) bzw. Trophiewerte (T) und Gewichtungen (G) von Planothidium 
lanceolatum, P. frequentissimum sowie deren Varietäten und P. rostratum für Fließgewässer und 
Seen, wie sie in der PHYLIB-Software (Version 5.3, Stand Dezember 2015, *Stand Februar 2016) 
hinterlegt sind. Erläuterungen siehe Text. 

Taxon (DV-Nr.) Fließgewässer See 

S G T G TINord TISüd G 

P. lanceolatum (26048) - - 3,3 3,0 1,15 - - 

P. frequentissimum (36209) - - - - - - - 

P. frequentissimum var. 
frequentissimum (16606) 

- - 2,8* 3,0* 2,28 - - 

P. frequentissimum var. magnum 
(26046) 

- - 2,8* 3,0* - - - 

P. frequentissimum var. minus (26047) - - 2,8* 3,0* - - - 

P. rostratum (26051) - - - - - - - 
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Tafel 6. Planothidium lanceolatum und P. frequentissimum aus der Fließgewässer-Probe im Vergleich 
sowie Abbildungen der Originalbeschreibung (Straub 1985) zur Differenzierung der Varietäten 
magnum und minus von P. frequentissimum. 1-3: P. lanceolatum: 1 Raphenschale, 2-3 raphenlose 
{ŎƘŀƭŜ Ƴƛǘ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛǎŎƘŜƳ αCƭŜŎƪά όǳƴǎŎƘŀǊŦ ōŜƎǊŜƴȊǘύΣ 4-11: P. frequentissimum: links 
Raphenschalen, rechts rapƘŜƴƭƻǎŜ {ŎƘŀƭŜƴΣ αCƭŜŎƪά ŀǳŦ ŘŜƴ ǊŀǇƘŜƴƭƻǎŜƴ {ŎƘŀƭŜƴ ƛǎǘ ǎŎƘŀǊŦ ōŜƎǊŜƴȊǘ, 
12-13: REM-Aufnahmen (B. van de Vijver, angegebener Maßstab gilt nicht), 12 P. frequentissimum: 
αCƭŜŎƪά ǿƛǊŘ Ǿƻƴ ŜƛƴŜǊ IǀƘƭŜ ƎŜōƛƭŘŜǘΣ мо P. lanceolatum: αCƭŜŎƪά ǎǘŜƭƭǘ ŜƛƴŜ ±ŜǊǘƛŜŦǳng dar, 14-18: 
P. frequentissimum var. magnum abgebildet in Straub (1985), 19-22: P. frequentissimum var. minus 
abgebildet in Straub (1985). 
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4.4 Taxonomisch schwer zu differenzierende Taxa in der See-Probe 

4.4.1 Achnanthidium minutissimum-Aggregat  

Wie auch schon im ersten deutschen Ringversuch benthische Diatomeen festgestellt wurde (Dreßler 

et al. 2014), bereitet die Bestimmung von Taxa um Achnanthidium minutissimum häufig 

Schwierigkeiten. Die Art trat zusammen mit ähnlichen Taxa sowohl in der See-Probe als auch in der 

Fließgewässer-Probe auf. Aufgrund der größeren relativen Anteile wird hier vor allem das 

Vorkommen in der See-Probe diskutiert. 

In der See-Probe wurde eine Reihe von Taxa um Achnanthidium minutissimum von den Teilnehmern 

und Referenzzählern des Ringversuches bestimmt. Dies waren vor allem die Taxa: A. minutissimum, 

A. minutissimum (cf.) var. minutissimum, A. minutissimum (cf.) var. jackii, A. lineare, A. (cf.) 

caledonicum, A. (cf.) eutrophilum, A. affine, A. sublinearis (zusammengefasst als Achnanthidium 

minutissimum-Aggregat, Abb. 33). Weiterhin wurden vereinzelt A. pyrenaicum, A. saprophilum und A. 

straubianum von den Teilnehmern gefunden. Drei Labore wiesen keine Schalen der Gattungen 

Achnanthidium und Achnanthes in der See-Probe nach (Abb. 33).  

Das Achnanthidium minutissimum-Aggregat wurde von den Referenzzählern mit relativen Anteilen 

von 17,8; 14,6 und 14,7 % nachgewiesen (Abb. 33). 37 der 40 Teilnehmer fanden das Aggregat mit 

Anteilen von 7,0 % bis 24,2 %, wobei der durchschnittliche Anteil bei 15,7 % lag (n=37; Abb. 33). 

Auffällig sind die verhältnismäßig geringen Anteile von vier Laboren. Ein Labor hat im Zählprotokoll 

weiterhin 5,6 % der Gattung Achnanthidium angegeben, bei den anderen Laboren beträgt der Anteil 

aller Taxa der Gattungen Achnanthidium und Achnanthes in der Lychensee-Probe nur 8,6 %, 8,1 % 

und 9,82 %. Daraus lässt sich ableiten, dass diese Labore und die Labore, die dieses Aggregat nicht 

nachgewiesen haben (Abb. 33), grundsätzlich Schwierigkeiten hatten, Arten der Gattungen 

Achnanthidium und Achnanthes zu erkennen und weiter zu differenzieren. 

 

 

Abbildung 33. Relative Anteile des Achnanthidium minutissimum-Aggregates in der See-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. Die orange gestrichelte Linie markiert den Mittelwert 
der Referenzzählungen. 

Innerhalb des Achnanthidium minutissimum-Aggregates wurde von neun Laboren Achnanthidium 

minutissimum bestimmt ohne weitere Differenzierung der Varietäten, wobei nur fünf von ihnen 

durchgehend keine weitere Differenzierung vornahmen (Abb. 34, 35 und 37). 
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Abbildung 34. Relative Anteile von Achnanthidium minutissimum in der See-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer.  

Am häufigsten wurde von den Referenzzählern Achnanthidium minutissimum var. minutissimum mit 

Anteilen von 15,4 %, 8,8 % und 11,1 % innerhalb des Achnanthidium minutissimum-Aggregates der 

See-Probe gefunden (Abb. 35). Die insgesamt 30 Labore, welche A. minutissimum var. minutissimum 

nachwiesen, ermittelten Anteile von 1,6 bis 23,1 % (Mittelwert/MW: 14,3 %). Das Labor 36 führte 

zusätzlich einen 2,8 % Anteil von A. minutissimum cf. var. minutissimum im Zählprotokoll auf.  

Alle Referenzzähler haben mit 2,4 %, 3,4 % und 1,8 % Anteil A. lineare nachgewiesen (Abb. 36). Nur 

fünf Labore fanden die Art ebenfalls. Zwei Referenzzählern sowie einige teilnehmende Labore wiesen 

Achnanthidium minutissimum (cf.) var. jackii mit zumeist geringem Anteil (kleiner 1,6 %; ein Labor: 

4,7 %) in der See-Probe nach (Abb. 37). Dabei wurden Unsicherheiten bei der Bestimmung durch 

αŎŦΦά-Angabe von einem Referenzzähler (43) und den Laboren 2 und 30 dokumentiert. Weiterhin 

ŦŀƴŘŜƴ ŘƛŜ ōŜƛŘŜƴ wŜŦŜǊŜƴȊȊŅƘƭŜǊ όпо ŀƭǎ αŎŦΦάΤ ппύ ǳƴŘ ŀŎƘǘ [ŀōƻǊŜ A. eutrophilum in der See-Probe 

(Abb. 38). Die Referenzzähler 43 und 44 sowie 12 Labore führten A. caledonicum in ihren 

9ǊƎŜōƴƛǎƭƛǎǘŜƴ ŀǳŦΣ ǿƻōŜƛ Ǿƻƴ ŜƛƴŜƳ wŜŦŜǊŜƴȊȊŅƘƭŜǊ όпоύ ǳƴŘ ŦǸƴŦ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊƴ Ŝƛƴ αŎŦΦά ǾŜǊƳŜǊƪǘ 

wurde (Abb. 39). Außerdem wurden A. affine von zwei Laboren mit 6,3 % und 0,2 % sowie 

A. sublineare von anderen zwei Laboren mit je 0,39 % in der See-Probe gefunden (Abb. 40 und 41). 

 

 

Abbildung 35. Relative Anteile von Achnanthidium minutissimum (cf.) var. minutissimum in der See-
Probe. Blau: Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler.  
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Abbildung 36. Relative Anteile von Achnanthidium lineare in der See-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler.  

 

 

Abbildung 37. Relative Anteile von Achnanthidium minutissimum (cf.) var. jackii in der See-Probe. 
Blau: Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler.  

 

 

Abbildung 38. Relative Anteile von Achnanthidium (cf.) eutrophilum in der See-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler.  
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Abbildung 39. Relative Anteile von Achnanthidium (cf.) caledonicum in der See-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler.  

 

 

Abbildung 40. Relative Anteile von Achnanthidium affine in der See-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer.  

 

 

Abbildung 41. Relative Anteile von Achnanthidium sublineare in der See-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer.  

Die von den Referenzzählern und Teilnehmern des Ringversuches in der See-Probe gefundenen Taxa 

des hier zusammengefassten Achnanthidium minutissimum-Aggregates sowie weitere, vereinzelt 

nachgewiesene Taxa sind mit wichtigen Bestimmungsmerkmalen in der Tabelle 17 zusammengefasst. 

A. minutissimum var. jackii lässt sich danach vor allem anhand der Streifendichte von 

A. minutissimum var. minutissimum abgrenzen. Weiterhin geben Morales et al. (2011) das 
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Vorhandensein einer Fascia (Querbinde) im Bereich der Zentralarea auf der Raphenschale von 

A. minutissimum var. jackii an, die nach Potapova & Hamilton (2007) jedoch nicht immer existiert, 

selten auch bei A. minutissimum var. minutissimum auftritt (Novais et al. 2015) und somit kein 

eindeutiges Unterscheidungsmerkmal darstellt. Wichtig erscheint die Unterscheidung von A. lineare 

und A. sublineare aus ökologischer Sicht und damit für die Gewässerbewertung, da beide Arten bei 

sehr geringer Trophie vorkommen (Van de Vijver et al. 2011). Ihre Schalen sind häufig kürzer und 

schmaler (A. lineare zumeist) und A. sublineare weist eine höhere Streifendichte als A. minutissimum 

var. minutissimum auf. A. caledonicum besitzt im Vergleich zu A. minutissimum var. minutissimum 

stärker lineare Schalen mit breit kopfig gerundeten Enden (Tab. 17), wobei sich die Dimensionen und 

Umrissmerkmale stark mit denen von A. minutissimum var. minutissimum überschneiden. A. affine 

lässt sich vor allem mittels der geringeren Streifendichte von A. minutissimum var. minutissimum 

unterscheiden. Die Schalen von A. affine sind insgesamt breiter und die Raphenschale besitzt eine 

charakteristische, schmetterlingsförmige Querbinde (Fascia). Achnanthidium saprophilum zeichnet 

sich im Vergleich zu A. minutissimum var. minutissimum durch eine kompaktere Schalenform 

(insgesamt kürzer) und breiter gerundete Enden aus (Tab. 17). Schalenlänge, -breite und 

Streifendichte beider Taxa überlappen sich stark, sodass eine eindeutige Abgrenzung häufig 

schwierig ist. 

Die Taxa-Bezeichungen Achnanthidium minutissimum var. minutissimum und Achnanthidium 

minutissimum var. jackii sind gemäß der aktuellen Taxonomie veraltet. Stattdessen sind 

Achnanthidium minutissimum und Achnanthidium jackii zu verwenden (Lange-Bertalot et al. 2017). 

Dennoch haben wir hier die früheren Namen genutzt, da sie sowohl in der deutschen Standard-

Bestimmungsliteratur (Hofmann et al. 2011 & 2013) als auch in der PHYLIB-Software verwendet 

werden. 
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Tabelle 17. Merkmale zur Bestimmung von Achnanthidium minutissimum var. minutissimum und 
ähnlichen Taxa sowie Arten, die von den Teilnehmern des Ringversuches in der Seee-Probe gefunden 
wurden im Vergleich. L:B = Länge/Breite, R-Schale: Raphenschale, RL-Schale: raphenlose Schale, 
Quellen: Hofmann et al. (2013) und weitere, unterhalb aufgeführt. 

Taxon Länge 

(µm) 

Breite 

(µm) 

Striae/10 µm Kommentar 

A. minutissimum 
var. minutissimum 

5-25 2,5-4 ~30 unterschiedlich verkürzte Striae 
(ein- oder beidseitig) in 
Zentralarea (ZA), R-Schale: selten 
Fascia 1) 

A. minutissimum 
var. jackii 

5-25 2,5-4 ~26 2) R-Schale: ZA meistens mit Fascia  

A. lineare 3) 9-13,5 2,2-2,8 28-32 Schalen: parallele Ränder, breit 
abgerundete Enden, nicht 
vorgezogen; 
R-Schale: ZA mit rechteckiger 
Fascia 

A. eutrophilum 4-19 3-5 23-27 Umriss stärker rhombisch, L:B 
Verhältnis größer 

A. caledonicum 10-35 2,7-3,8 ~30 breit kopfig gerundete Enden 

A. affinis 8-30 3,5-5 Mitte: 22-24, 
Enden: 30 

R-Schale: Schmetterlingsförmige 
Fascia 

A. sublineare 3) 7,5-15 1,5-2,1 Mitte: 33-34 
Enden: ~36 

Striae-Dichte 

A. pyrenaicum 6-35 3-6 R: (15)20-
27(40); RL: Ø 
18-24 

Striae-Dichte  

A. saprophilum 8-15 3-4 R-Schale: 
Mitte: ~28 
Enden: ~32 

breit gerundete Enden 

A. straubianum 6-10 3-4 25-29  
1) nach Novais et al. 2015; 2) nach Potapova & Hamilton 2007, Morales et al. 2011; 3) nach Van de Vijver et al. 

2011  

Merkmale zur Abgrenzung von A. eutrophilum, A. pyrenaicum und A. straubianum gegenüber 

A. minutissimum var. minutissimum sind im Bericht zum ersten deutschen Ringversuch ausführlich 

dargestellt und diskutiert (Dreßler et al. 2014). 

In Bezug auf das Vorgehen bei der Bestimmung von Achnanthidium minutissimum var. minutissimum 

und ähnlicher Taxa schließen wir uns den Empfehlungen im Bericht zum ersten deutschen 

Ringversuch an (Dreßler et al. 2014). Dabei soll nochmal hervorgehoben werden, dass unbedingt 

sowohl die jeweiligen Schalendimensionen als auch -merkmale (Umriss, Besonderheiten) in die 

Bestimmung einbezogen werden müssen um in jedem Fall alle Diatomeenobjekte weitestgehend 

(wie gefordert) bestimmen zu können. Sollte aufgrund möglicher Merkmalsüberschneidungen keine 

eindeutige Zuordnung zu einer Art (einem Taxon) möglich sein, empfehlen wir eine entsprechende 

YŜƴƴȊŜƛŎƘƴǳƴƎ όαŎŦΦάΣ αŀŦŦΦάύ ǳƴŘ ƎǳǘŜ 5ƻƪǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ όCƻǘƻǎΣ ƪǳǊȊŜ tǊƻōƭŜƳōŜǎŎƘǊŜƛōǳƴƎύΦ 
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Tafel 7. Achnanthidium minutissimum und ähnliche Taxa aus der See-Probe im Vergleich, siehe 
Tab. 17. 1-9: A. minutissimum: 30 Striae/10 µm, 10-16: Dimensionen (L: 17,2-20,5 µm, B: 2,4-2,7 µm, 
Striae: 28-30/10 µm) würden zu A. minutissimum passen, aber der Umriss eher nicht, für A. lineare 
sind die Schalen zu groß und für A. caledonicum oder A. neomicrocephalum zu schmal, dafür 
ōŜǎǘŜƘŜƴ &ƘƴƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ Ȋǳ αAchnanthes minutissimaά Ƴƛǘ αōŜǎƻƴŘŜǊǎ ǎŎƘƳŀƭŜƴ {ŎƘŀƭŜƴά ǿƛŜ ōŜƛ 
Krammer & Lange-Bertalot (2004) genannt (Tafel 32: 27-30, S. 60 bzw. S. 313), 17-24: Dimensionen 
(L: 8,4-12,0 µm, B: 2,7-3,3 µm, Striae: 28-30/10 µm) würden zu A. minutissimum passen, gegen 
A. eutrophilum und A. saprophilum, welche vom Umriss auch passen würden, sprechen die teilweise 
zu geringen Schalenbreiten und die Streifendichte (A. eutrophilum), 25-29: Achananthidium spec. 
(28-30/10 µm), aufgrund der Schalenbreiten (1,7-2,2 µm) keine A. minutissimum, A. sublineare 
besitzt eine höhere Streifendichte, A. lineare passt aufgrund der Breite und des Umrisses nicht, 
&ƘƴƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ōŜǎǘŜƘŜƴ Ȋǳ αAchnanthes minutissima mit besonders schmalen SchŀƭŜƴά όǎƛŜƘŜ ƻōŜƴύΣ 
30-32: A. jackii aus der Fließgewässer-Probe zum Vergleich, 31 und 32 entstammen der gleichen 
Frustel: (a) Raphenschale, (b) raphenlose Schale; in der Zentralarea der Raphenschalen (30 und 31) 
ist jeweils eine Fascia (Querbinde) sichtbar. 



9ƴŘōŜǊƛŎƘǘ α½ǿŜƛǘŜǊ 5ŜǳǘǎŎƘŜǊ wƛƴƎǾŜǊǎǳŎƘ .ŜƴǘƘƛǎŎƘŜ 5ƛŀǘƻƳŜŜƴ нлмпκнлмрά 

  61 

4.4.2 Cymbella vulgata und weitere Cymbella-Arten 

Als zweithäufigste Art wurde von den Referenzzählern Cymbella vulgata in der See-Probe 

nachgewiesen. Sie wurde jeweils mit einem relativen Anteil von 13,0 %, 10,2 % und 8,7 % 

(Mittelwert/MW: 10,6 %) gefunden. Von den 40 teilnehmenden Laboren wiesen dagegen nur 19 die 

Art nach (Abb. 42). Daraus und aus den teilweise stark vom Mittelwert abweichenden Anteilen 

einzelner Labore lassen sich große Probleme bei der Bestimmung von C. vulgata ableiten. Nur Labor 

26 gab einen nicht sicher bestimmten Anteil (cf.) von 2,4 % an. Ein Teilnehmer (Labor 21) gab im 

Zählprotokoll C. vulgata var. vulgata an (Abb. 42). Im Weiteren soll aber ausschließlich von C. vulgata 

die Rede sein. 

 

 
Abbildung 42. Relative Anteile von Cymbella (cf.) vulgata (var. vulgata) in der See-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. Die orange gestrichelte Linie markiert den Mittelwert 
der Referenzzählungen. 

Das sichere Erkennen der Gattung Cymbella war für die meisten Teilnehmer des Ringversuches 

unproblematisch (Abb. 43). Nur drei Labore hatten anscheinend Schwierigkeiten Cymbella-Taxa zu 

identifizieren.  

 

 

Abbildung 43. Summe der relativen Anteile aller Cymbella-Taxa aus der See-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. Die orange gestrichelte Linie markiert den Mittelwert 
der Referenzzählungen. 

Verwechselungsmöglichkeiten bei der Bestimmung von Cymbella vulgata bestehen mit C. excisa, 

C. excisiformis, C. parva, C. perparva, C. hungarica, C. maggiana und C. novazeelandiana (Krammer 

2002), wobei die letzten drei Arten gar nicht oder nur vereinzelt von den Teilnehmern in der See-

Probe gefunden wurden (Abb. 44). 
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Abbildung 44. Cymbella-Taxa aus der Lychensee-Probe, welche von mindestens einem Teilnehmer 
oder Referenzzähler mit mehr als 3 % Anteil nachgewiesen wurden. Blau: Anteile von Cymbella 
vulgata, Ringversuchsteilnehmer (L1-L40), Referenzzähler (L42-44).  

Neben Cymbella vulgata fanden die Referenzzähler außerdem noch C. kappii und C. cymbiformis var. 

cymbiformis mit geringen Anteilen (Abb. 45 und 46). C. kappii und C. perparva sind 

lichtmikroskopisch kaum voneinander zu unterscheiden, weshalb die beiden Arten in einer Abbildung 

dargestellt wurden (Abb. 45). Offenbar sind die entsprechenden Diatomeen-Schalen hier als 

C. perparva bzw. C. kappii gezählt worden. Anteile, die deutlich über 4 % liegen, deuten auf 

Verwechslungen mit der stärker vorhandenen C. vulgata hin. Auch C. cymbiformis (var. cymbiformis) 

war in der Lychensee-Probe nur mit Anteilen um 1-2 % anzutreffen (Abb. 46), weshalb deutlich 

höhere Anteile Verwechslungen mit C. vulgata vermuten lassen. Weitere Nachweise der Teilnehmer 

von Cymbella-Taxa größer 3 % lassen demnach ebenfalls Fehlbestimmungen erkennen (Abb. 44), 

welche neben C. excisa (var. excica), C. excisiformis und C. parva, weitere Arten wie C. affinis und 

C. affiniformis einschließen (Abb. 44). Trotz dieser recht großen Schwierigkeiten bei der Bestimmung 

von Cymbella-Taxa, speziell von C. vulgata, wurden insgesamt relativ wenige Funde als unsicher 

bestimmt (cf.) bzw. als Gattung Cymbella (undifferenziert) angegeben (Abb.47). 

 

 

Abbildung 45. Relative Anteile von Cymbella (cf.) perparva (blau) und C. kappii (grün, ausschließlich 
von den Referenzzählern gefunden) aus der See-Probe.  
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Abbildung 46. Relative Anteile von Cymbella (cf.) cymbiformis (var.) cymbiformis in der See-Probe. 
Blau: C. cymbiformis var. cymbiformis, dunkelgrün: C. cymbiformis, hellgrün: C. cf. cymbiformis. 
Ringversuchsteilnehmer (L1-L40), Referenzzähler (L42-44). 

 

 

Abbildung 47. Relative Anteile unsicher bestimmter Anteile innerhalb der Gattung Cymbella 
(Cymbella cf., blau) sowie von Cymbella spec. (nicht weiter differenziert, orange) in der See-Probe.  

Wie auch schon bei den Bestimmungen der bereits vorgestellten, schwer zu identifizierenden 

Taxa/Gruppen, sind auch bei der Bestimmung von Cymbella-Arten alle in der Bestimmungsliteratur 

aufgeführten Merkmale einzubeziehen. Bei der erforderlichen Benutzung der Bestimmungsschlüssel 

(Krammer 2002, Hofmann et al. 2013) sind vor allem die Anzahl der Punkte je 10 µm, das 

Vorhandensein und die Anzahl von Stigmata, die Schalenbreite und die Umrissform erforderlich, um 

zu den entsprechenden Gruppen zu gelangen. Weitere wichtige Merkmale zur Unterscheidung der 

Arten sind das Länge/Breite Verhältnis sowie die Form der Schalen- und proximalen Raphenenden.  

Cymbella vulgata sollte bei Einbeziehung aller aufgeführten Merkmale (Tab. 18), insbesondere 

gemäß der Schalengröße und -form, der Anzahl der Punkte je 10 µm, des Länge-Breite-Verhältnisses 

und des vorhandenen ventralen Stigmas sicher bestimmt werden können. Von C. excisa und 

C. excisiformis lässt sie sich aufgrund der Punktdichte und Form der Schalenenden abgrenzen. 

C. affinis und C. affiniformis besitzen mehr als ein Stigma (2-4 bzw. 2), eine höhere Punktdichte und 

ein kleineres Länge/Breite Verhältnis als C. vulgata. Cymbella parva, C. perparva und C. kappii sind 

ebenfalls dichter punktiert und besitzen ein kleineres Länge/Breite Verhältnis im Vergleich zu 

C. vulgata. Cymbella cymbiformis, welche offenbar nur von zwei Laboren mit C. vulgata verwechselt 

wurde, lässt sich zumeist mittels der größeren Schalendimensionen und der wesentlich gröberen 

Punktierung unterscheiden (Tab. 18). 
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Wie die Autoren in Hofmann et al. (2013) ausführen, gestaltete sich die Auswahl der aufgeführten 

mehr als 700 Diatomeen-Arten bei einigen Gattungen (z. B. Cymbella) schwierig. Es wird darauf 

hingewiesen, dass ggf. nicht alle relevanten Arten erfasst wurden. Beispielsweise sind C. perparva 

(bzw. C. kappii) sowie C. affiniformis und C. hungarica nicht in Hofmann et al. (2013) aufgeführt. Dem 

entsprechend sollte zur Bestimmung von Cymbella-Arten außerdem Krammer (2002) verwendet 

werden (siehe auch Schaumburg et al. 2011c, 2012). Können Arten nicht eindeutig zugeordnet 

ǿŜǊŘŜƴΣ ǎƻƭƭǘŜƴ ŘŜǊŜƴ !ƴǘŜƛƭŜ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ƎŜƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴŜǘ όαŎŦΦάΣ αŀŦŦΦάΣ Cymbella spec.) und 

dokumentiert (Fotos) werden.  

Tabelle 18. Merkmale zur Bestimmung von Cymbella vulgata und Abgrenzung ähnlicher Taxa und 
solchen, die von den Teilnehmern und Referenzzählern in der See-Probe gefunden wurden im 
Vergleich. Quellen: Hofmann et al. (2013) und Krammer (2002). 

Taxon Länge 
(µm) 

Breite 
(µm) 

Länge/ 
Breite 

Striae/10 µm Punkte/
10 µm 

Kommentar 

C. vulgata 20-56 7,8-

10,7/ 

12,7 

bis zu 5,2 Mitte: 8-12, 
Enden: bis 14 

20-
24(25) 

1 Stigma ventral, 
Enden abgerundet, 
aber nicht 
vorgezogen  

C. excisa 17-41 6-10,7 3,1-3,8 Mitte: 9-13, 
Enden: 12-14 

25-32 1 Stigma ventral, 
stark dorsiventral, 
Enden vorgezogen 

C. excisiformis 18-44 6-9 4,2-5,3 Mitte: 9-11, 
Enden: bis zu 
16 

24-30 1 Stigma ventral, 
stark dorsiventral, 
Enden vorgezogen 

C. affinis (sensu 

Krammer 2002) 

17-34 7,5-9,5 bis zu 4,0 Mitte (dorsal): 

10-13, Mitte 

(ventral): 13-

15, Enden: bis 

zu 17 

27-32 2-4 Stigmata 
ventral, Enden 
Schnabelartig 
vorgezogen 

C. affiniformis 23-34 7,4-8,7 bis zu 3,9 Mitte: 10-12, 

Enden: 14-15 

28-30 2 Stigmata ventral, 
Enden vorgezogen 

C. parva 15-47 7-10 bis zu 4,5 Mitte: 9-11, 

Enden: bis zu 

13 

28-30 1 Stigma ventral, 
Enden stumpf 
gerundet, nicht 
vorgezogen 

C. perparva 22-46 6,4-8,7 bis zu 4,8 Mitte: 9-12, 
Enden: etwa 
12 

25-29 1-3 Stigmata 
ventral 

C. kappii 22-58 7-10,5 bis zu 4,8 Mitt e: 8-12, 
Enden: 11-15 

22-24 2-4 Stigmata 
ventral 

C. cymbiformis 40-105 13-17 bis zu 6,0 Mitte: 7-10, 

Enden: bis zu 

15 

16-20 1-2(3) Stigmata 
ventral 
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Bei der Bewertung der See-Probe mittels des PHYLIB Bewertungsverfahrens würden die Anteile von 

Cymbella vulgata und C. perparva/kappii (durchschnittlich von den Referenzzählern mit 12,1 % Anteil 

ermittelt) nicht mit eingehen, da für diese Arten keine Trophie-Indikatorwerte hinterlegt sind 

(Tab. 18). Dies wirkt sich negativ auf die Sicherheit der Bewertung aus (siehe Kapitel 4.5). Cymbella 

cymbiformis geht nur bei Verwendung der DV-Nr. 6979 (eigentlich: C. cymbiformis var. cymbiformis) 

in die Bewertung ein. Die rel. Anteile von 16 Laboren, die C. (cf.) cymbiformis mit der DV-Nr. 36033 in 

ihrer Zählliste aufführten, würden bei einer Bewertung mittels PHYLIB Verfahren nicht berücksichtigt 

werden (Abb. 46). Dies unterstreicht die Notwendigkeit, den PHYLIB Eichdatensatz entsprechend der 

aktuellen Taxonomie auszuzählen, um möglichst jeder Art Indikatorwerte zuweisen zu können. 

Tabelle 19. Saprobie- (S) bzw. Trophiewerte (T) und Gewichtungen (G) von Cymbella vulgata, 
ähnlichen Taxa und solchen, die von den Teilnehmern und Referenzzählern in der See-Probe 
gefunden wurden für Fließgewässer und Seen, wie sie in der PHYLIB-Software (Version 5.3, Stand 
Dezember 2015) hinterlegt sind. 

Taxon Fließgewässer See 

S G T G TINord TISüd G 

C. vulgata - - - - - - - 

C. excisa - - - - - - - 

C. excisa var. excisa - - - - - 4,1 2,0 

C. excisiformis - - - - - 2,4 1,0 

C. affinis (sensu Krammer 

2002) 

1,0 5,0 1,6 2,0 0,48 1,5 3,0 

C. affiniformis 1,2 4,0 0,7 4,0 1,09 - - 

C. parva - - - - - - - 

C. perparva - - - - - - - 

C. kappii - - - - - - - 

C. cymbiformis - - - - - - - 

C. cymbiformis var. 

cymbiformis 

1,0 5,0 1,8 3,0 0,71 1,3 2,0 

 

 

 

 

 

 

 



9ƴŘōŜǊƛŎƘǘ α½ǿŜƛǘŜǊ 5ŜǳǘǎŎƘŜǊ wƛƴƎǾŜǊǎǳŎƘ .ŜƴǘƘƛǎŎƘŜ 5ƛŀǘƻƳŜŜƴ нлмпκнлмрά 

  66 

 

Tafel 8. Cymbella vulgata und weitere Taxa aus der See-Probe im Vergleich. 1-9: C. vulgata 10-15: 
C. perparva oder C. kappii, aufgrund der Anzahl der Punkte je 10 µm (25-30): C. perparva zugehörig, 
aufgrund der Breite wären 13-15: C. kappii zugehörig 16-19: C. cymbiformis, 20: C. helvetica. 
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4.4.3 Encyonopsis minuta und E. subminuta  

In der See-Probe waren weiterhin Encyonopsis minuta und E. subminuta anzutreffen. Die 

Referenzzähler wiesen E. minuta mit 8,2 %, 11,4 % und 8,3 % (Mittelwert/MW: 9,3 %) nach und 

fanden E. subminuta mit Anteilen von 6,8 %, 4,0 % und 3,6 % (MW: 4,8 %; Abb. 48 und 49). Acht 

teilnehmende Labore bestimmten E. minuta nicht in der See-Probe. Die übrigen Labore gaben 

Anteile von 0,6 % bis 20,5 % an, bei einem Mittelwert von 11,5 % an (n=32; Abb. 48). Encyonopsis 

subminuta wurde von den Teilnehmern des Ringversuches mit 0,6 % bis 13,6 % Anteil nachgewiesen 

(Mittelwert: 5,0 %; n=31; Abb. 48). Neun Labore fanden die Art nicht. Von der Möglichkeit, nicht 

eindeutig zu bestimmende Encyonopsis-!ǊǘŜƴ Ƴƛǘ αŎŦΦά Ȋǳ ƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴŜƴΣ ƘŀōŜƴ ƴǳǊ ǿŜƴƛƎŜ [ŀōƻǊŜ 

Gebrauch gemacht: die Labore 4, 26 und 36 (E. minuta) sowie die Labore 32 und 38 (E. subminuta). 

Die Nicht-Nachweise beider Encyonopsis-Arten und die zum Teil erhebliche Schwankungsbreite der 

Nachweise zeigen recht deutlich Bestimmungsprobleme (Abb. 48 und 49). 

 

 

Abbildung 48. Relative Anteile von Encyonopsis (cf.) minuta in der See-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. Die orange gestrichelte Linie markiert den Mittelwert 
der Referenzzählungen. 

 

 

Abbildung 49. Relative Anteile von Encyonopsis (cf.) subminuta in der See-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. Die orange gestrichelte Linie markiert den Mittelwert 
der Referenzzählungen. 

Schwierigkeiten bei der Bestimmung von Encyonopsis-Arten zeigten sich bereits im ersten deutschen 

Ringversuch (Dreßler et al. 2014). Diese betrafen vor allem die exakte Zuordnung innerhalb der 

Gattung Encyonopsis. Auch hier haben die meisten Teilnehmer des Ringversuches die Gattung 

Encyonopsis erkannt (Abb. 50). Zwei Labore wiesen Cymbella microcephala nach, welche bei 
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Bestimmung nach Krammer & Lange-Bertalot (1986ς2004), E. minuta, E. subminuta und weitere 

Encyonopsis-Arten einschließt, welche inzwischen als eigenständige Arten anzusehen sind (Abb. 51). 

Zwei Labore fanden weder Encyonopsis-Arten noch wiesen sie C. microcephala nach. Die Anteile für 

Nachweise von Encyonopsis-Arten vom Labor 29 waren deutlich überdurchschnittlich (Abb. 50 und 

51). 

 

 

Abbildung 50. Relative Anteile von Encyonopsis sp. und allen Taxa innerhalb der Gattung in der See-
Probe. Blau: Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. Die orange gestrichelte Linie markiert 
den Mittelwert der Referenzzählungen. 

 

 

Abbildung 51. Relative Anteile von Cymbella microcephala in der See-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer. 

Neben E. minuta und E. subminuta wurden von den Teilnehmern und Referenzzählern des 
Ringversuches weitere Encyonopsis-Arten gefunden: E. microcephala, E. krammeri, E. thumensis, 
E. eifelana, E. rostrata und E. subfonticolaΣ ǘŜƛƭǿŜƛǎŜ ŀƭǎ ǳƴǎƛŎƘŜǊ ōŜǎǘƛƳƳǘ όαŎŦΦάύ ƎŜƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴŜǘΦ 
Encyonopsis microcephala wurde von einem der drei Referenzzähler mit 3,2 % Anteil gefunden, die 
anderen beiden Referenzzähler wiesen sie dagegen nicht nach (Abb. 52). Von den teilnehmenden 
Laboren ermittelten 17 ebenfalls E. (cf.) microcephala Ƴƛǘ !ƴǘŜƛƭŜƴ Ǿƻƴ лΣн ҈ όŀƭǎ αŎŦΦά 
gekennzeichnet) bis 18,8 %. Weiterhin wurde von zwei der drei Referenzzähler E. krammeri mit 
geringen Anteilen in der See-Probe gefunden (Abb. 53). Auch 12 Teilnehmer wiesen die Art mit 
niedrigen Anteilen bzw. mit 6,4 % und 15,8 % nach. Die Labore 3, 16 und 26, kennzeichneten diese 
CǳƴŘŜ ŀƭǎ ǳƴǎƛŎƘŜǊ ōŜǎǘƛƳƳǘ Ƴƛǘ αŎŦΦάΦ 9ƛƴ wŜŦŜǊŜƴȊȊŅƘƭŜǊ ŦŀƴŘ E. thumensis mit einem Anteil von 
4,8 % (Abb. 54). Die Labore 4 und 6 wiesen mit geringen Anteilen E. cf. thumensis nach (Abb. 54). 
Außerdem wurden E. eifelana von den Laboren 2 (1,5 %) und 6 (8,0 %), E. rostrata (Labor 2; 7,0 %) 
und E. subfonticola (Labor 2; 1,6 %) bestimmt.  
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Insgesamt zeigen die häufig uneinheitlichen Zählergebnisse deutlich die großen Probleme bei der 
Bestimmung von Encyonopsis-Arten. 

 

 

Abbildung 52. Relative Anteile von Encyonopsis (cf.) microcephala in der See-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. 

 

 

Abbildung 53. Relative Anteile von Encyonopsis (cf.) krammeri in der See-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. 

 

 

Abbildung 54. Relative Anteile von Encyonopsis (cf.) thumensis in der See-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. 

Eine ausführliche Diskussion zur taxonomischen Unterscheidung von Encyonopsis-Arten, speziell von 

E. minuta, E. subminuta, E. microcephala und E. krammeri sowie zum Umgang in der 
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Gewässerbewertung bei Anwendung des PHYLIB-Verfahrens ist im Bericht zum ersten deutschen 

Ringversuch zu finden (Dreßler et al. 2014). Wesentliche Merkmale zur Bestimmung dieser Arten und 

solchen, die von den Teilnehmern und Referenzzählern in der See-Probe gefunden wurden, sind 

außerdem in Tab. 20 zusammengefasst. 

Wir empfehlen wie auch schon in Dreßler et al. (2014), alle in der Bestimmungsliteratur aufgeführten 

Merkmale zur Unterscheidung der Arten heranzuziehen und möglichst Krammer (1997b) zu nutzen, 

da die Artenauswahl zur Gattung Encyonopsis in Hofmann et al. (2013) gegebenenfalls nicht 

ausreicht. Steht Krammer (1997b) nicht zur Verfügung (Band vergriffen), sind die Diatomeenschalen 

sorgfältig zu dokumentieren (Fotos) und ist ein Ausstausch mit Kollegen, die über den Band verfügen, 

zu empfehlen. 

Tabelle 20. Merkmale zur Bestimmung von Encyonopsis minuta und E. subminuta und Abgrenzung 
ähnlicher Taxa und solchen, die von den Teilnehmern und Referenzzählern in der See-Probe 
gefunden wurden im Vergleich. Quellen: Hofmann et al. (2013) und Krammer (1997b). 

Taxon Länge 

(µm) 

Breite 

(µm) 

Länge/

Breite 

Striae/ 

10 µm 

Kommentar 

E. minuta 8-17 2,8-3,5 4,9 24-25 Schalenbreite! Enden ohne Schultern 

E. subminuta 10-25 3,4-4,5 bis um 

6 

23-26 Schalenumriss meist symmetrisch, 

Enden ohne Schultern 

E. microcephala 10-23 3,5-4,2 5,4 23-25 Enden meist kopfig abgesetzt mit 

beidseitigen Schultern 

E. krammeri 11,5-23 2,6-3,8 bis zu 

7 

(27)28-

30(32) 

Streifendichte! 

E. thumensis 9,5-18 3,5-4 bis zu 

4,5 

23-26 

 1) 

E. eifelana 11-17 3,4-3,6 bis zu 

4,7 

23-24 

 1) 

E. rostrata 8-17 3-3,8 bis zu 

4,3 

19-21 

 1) 

Streifendichte! 

E. subfonticola 9-19 3-4 bis zu 

4,8 

19-22 

1) 

Streifendichte! 

1) Abbildungen aus Krammer (1997b) 
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Tafel 9. Encyonopsis minuta und E. subminuta und ähnliche Taxa aus der See-Probe im Vergleich. 1-
10: E. (cf.) minuta (Breite: 3,1-3,6; Striae/10 µm: 23,3-24,8), mit cf. bei Breite >3,5 µm), 11-17: E. 
subminuta (Breite: 3,5-4,0; Striae/10 µm: 23,5-25,0), 18-19: E. cf. minuta, 18: Dimensionen 
entsprechen E. minuta, Umriss passt eher zu subminuta, 19: aufgrund der Dimensionen könnte es 
sich um E. minuta, E. subminuta und E. thumensis handeln, aber Umriss passt nicht wirklich, 20-35: 
Encyonopsis spec., trotz Einbeziehung aller Bestimmungsmerkmale (Umriss, Angaben der Breite und 
Streifendichte, siehe auch Tab. 19) ist eine eindeutige Zuordnung zu ähnlichen Arten wie 
E. subminuta, E. thumensis, E. minuta oder E. krammeri nicht möglich. B=Schalenbreite, 
St=Streifenzahl/10 µm der oberhalb abgebildeten Diatomeenschalen.  
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4.4.4 Fragilaria (Pseudostaurosira) brevistriata  

Zu den häufig anzutreffenden Arten in der See-Probe gehört Fragilaria brevistriata. Sie wurde von 

den Referenzzählern mit 6,6 %, 7,0 % und 8,3 % Anteil gefunden (Abb. 55). Die Teilnehmer des 

Ringversuches wiesen F. brevistriata (auch als F. brevistriata var. brevistriata, als Pseudostaurosira 

brevistriata bzw. als Staurosira (cf.) brevistriata bestimmt) mit relativen Anteilen von 0,8 % bis 11,5 % 

nach, durchschnittlich wurden 5,2 % (n=36) ermittelt (Abb. 55). Vier Labore bestimmten 

F. brevistriata in der See-Probe nicht. Diese Nicht-Nachweise und die recht stark variierenden Anteile 

für F. brevistriata deuten auf Probleme bei deren Bestimmung hin. 

Neben Fragilaria brevistriata wurden von den Referenzzählern und/oder den Teilnehmern (außer 

zwei Labore) weitere ähnliche Taxa in der See-Probe gefunden: F. pinnata var. pinnata/var. 

lancettula, F. construens (cf.) f. venter, F. lapponica und F. (cf.) elliptica (Abb. 56). Dabei wurde 

F. pinnata (var. pinnata und lancettula) von den Referenzzählern mit 1,2 %, 2,6 % und 1,2 % Anteil 

nachgewiesen und die Labore ermittelten Anteile von 0,2 % bis 5,7 % (Mittelwert/MW: 2,3 %) 

(Abb. 57). Die z. T. erheblich von den Zählergebnissen der Referenzzähler abweichenden Anteile für 

F. pinnata sowie die Nicht-Nachweise von fünf Laboren zeigen auch hier mögliche Schwierigkeiten 

bei der Bestimmung auf. 

 

 

Abbildung 55. Relative Anteile von Fragilaria (cf.) brevistriata (var. brevistriata), in der See-Probe. 
Blau: Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. Die orange gestrichelte Linie markiert den 
Mittelwert der Referenzzählungen. 

 

 

Abbildung 56. Summe der relativen Anteile von Fragilaria (cf.) brevistriata (var. brevistriata), 
F. pinnata var. pinnata/var. lancettula, F. construens (cf.) f. venter, F. lapponica, F. (cf.) elliptica in 
der See-Probe. Blau: Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. Die orange gestrichelte Linie 
markiert den Mittelwert der Referenzzählungen. 
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Abbildung 57. Relative Anteile von Fragilaria pinnata var. pinnata/var. lancettula in der See-Probe. 
Blau: Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. Die orange gestrichelte Linie markiert den 
Mittelwert der Referenzzählungen. Die orange gestrichelte Linie markiert den Mittelwert der 
Referenzzählungen. 

Sehr divers sind auch die Zählergebnisse für Fragilaria construens (cf.) f. venter (Abb. 58), welche von 

den Referenzzählern mit durchschnittlich 1,3 % in der Lychensee-Probe gefunden wurde. Die von den 

Laboren ermittelten Anteile lagen zwischen 0,0 % (15 Labore) und 3,4 % (Abb. 58). Vereinzelt wurden 

von den teilnehmenden Laboren auch noch F. lapponica und F. (cf.) elliptica mit geringen Anteilen 

bestimmt (Abb. 59 und 60). 

 

 

Abbildung 58. Relative Anteile von Fragilaria construens (cf.) f. venter in der See-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. 

 

 

Abbildung 59. Relative Anteile von Fragilaria lapponica in der See-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer. 
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Abbildung 60. Relative Anteile von Fragilaria (cf.) elliptica in der See-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer. 

Die taxonomische Abgrenzung von Fragilaria brevistriata von den hier aufgeführten ähnlichen Taxa 

ist im Bericht des ersten deutschen Ringversuches ausführlich beschrieben (Dreßler et al. 2014) und 

in Tabelle 21 nochmals zusammengefasst. 

Tabelle 21. Merkmale zur Bestimmung von Fragilaria brevistriata und Abgrenzung ähnlicher Taxa, die 
von den Referenzzählern und/oder Teilnehmern in der See-Probe gefunden wurden im Vergleich. Str. 
= Transapikalstreifen; Quellen: Hofmann et al. (2013) und Krammer & Lange-Bertalot (1986-2004). 

Taxon Länge 

(µm) 

Breite 

(µm) 

Striae/ 

10 µm 

Kommentar 

F. brevistriata 5-30 

(mehr?) 

3-7 12-17 Str. stark verkürzt, randständig, Axialarea 

großflächig 

F. pinnata 3-35 2-8 5-12 Str. meist parallel 

F. construens f. 

venter 

4-9 3-6 19-21 Str. parallel, Umriss: elliptisch, elliptisch-

lanzettlich bis rhombisch 

F. lapponica 10-30 3-6 6-10 Str. stark verkürzt, randständig 

F. elliptica 3-10 

(mehr?) 

2,8-6 11-16 

(mehr?) 

Str. punktiert 

*Pseudostaurosira trainorii gemäß der aktuellen Taxonomie. 

In den letzten Jahren und Jahrzehnten sind zahlreiche Taxa-Aufsplittungen, -Neukombinationen und -

Umbennungen innerhalb der Gruppe der kleinen fragilarioiden Diatomeen erfolgt (z. B. Williams & 

Round 1987, Morales 2001, Edlund et al. 2006, Morales et al. 2014 und 2015). Dies führt zur 

unterschiedlichen Bezeichnung des gleichen Taxons, je nachdem welche Bestimmungsliteratur bzw. 

Publikation genutzt wird, was neben den taxonomischen Problemen zusätzlich Verunsicherung bei 

der Benennung der Arten zur Folge hat. Wir empfehlen deshalb, die inzwischen etablierte Zuordnung 

von Fragilaria brevistriata zu Pseudostaurosira sowie von F. pinnata und F. lapponica zu Staurosirella 

in Hofmann et al. (2013) zu übernehmen. Gleichzeitig müssten die in der PHYLIB-Software 

hinterlegten Daten und die DV-Liste (Mauch et al. 2003, Version von 2011) auf ihre Konsistenz 

überprüft werden. Beispielsweise sind für F. brevistriata drei verschiedene DV-Nr. hinterlegt 

(F. brevistriata: 36079, F. brevistriata var. brevistriata: 6388 und Staurosira brevistriata: 16616), 

wobei für Pseudostraurosira brevistriata keine DV-Nr. vergeben ist (Tab. 22). Die Unterscheidung der 
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α{ŀƳƳŜƭάŀǊǘ F. brevistriata (DV-Nr. 36079) von der Varietät brevistriata (DV-Nr. 6388) ist 

entbehrlich, da keine weiteren Varietäten existieren bzw. im PHYLIB-Eichdatensatz enthalten sind. 

Damit könnte die derzeit mögliche Nicht-Bewertung der brevistriata-!ƴǘŜƛƭŜ ōŜƛ αŦŀƭǎŎƘŜǊά !ǳǎǿŀƘƭ 

der DV-Nr. zukünftig vermieden werden (Tab. 22; siehe auch Kap. 4.5). 

Bei der Anwendung des PHYLIB-Verfahrens im Rahmen der Gewässerbewertung ist dennoch 

weiterhin gemäß Hofmann et al. (2013) und der ergänzenden Literatur (Schaumburg et al. 2011c, 

2012), welche in den Verfahrensanleitungen gelistet ist, zu bestimmen. Hofmann et al. (2013) folgen 

weitgehend Krammer & Lange-Bertalot (1986-2004), wonach die dem Verfahren zugrunde liegenden 

Eichdaten gezählt wurden und derzeit ist nur so eine Anwendbarkeit gegeben (Dreßler et al. 2014).  

Wir empfehlen, von der DV-Liste (Mauch et al. 2003, Version von 2011) abweichende 

Taxabezeichnungen und die zugrunde liegende Bestimmungsliteratur (ggf. Fachartikel) zu 

dokumentieren, um eine spätere Angleichung der Benennung zu ermöglichen. 

Tabelle 22. Saprobie- (S) bzw. Trophiewerte (T) und Gewichtungen (G) von Fragilaria brevistriata und 
ähnlichen Taxa (einschließlich unterschiedlicher Benennung), die von den Referenzzählern und/oder 
Teilnehmern in der See-Probe gefunden wurden für Fließgewässer und Seen, wie sie in der PHYLIB-
Software (Version 5.3, Stand Dezember 2015) hinterlegt sind. 

Taxon DV-Nr. Fließgewässer See 

S G T G TINord TISüd G 

F. brevistriata 36079 - - - - - - - 

F. brevistriata 

var. brevistriata 

6388 1,3 4,0 3,0 1,0 2,81 - - 

Staurosira 

brevistriata 

16616 1,3 4,0 3,0 1,0 2,81 - - 

Pseudostaurosira 

brevistriata 

- - - - - - - - 

F. pinnata 36086 - - - - - - - 

F. pinnata var. 

pinnata 

6078 1,4 3,0 2,2 1,0 - - - 

Staurosirella 

pinnata 

- - - - - - - - 

F. construens f. 

venter 

6828 - - 2,3 2,0 - - - 

Staurosira 

construens f. 

venter 

- - - - - - - - 

F. lapponica 6403 - - - - 2,5 - - 

Staurosirella 

lapponica 

- - - - - - - - 

F. elliptica 6400 - - - - - - - 
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Tafel 10. Fragilaria (Pseudostraurosira) brevistriata und ähnliche Taxa aus der See-Probe im 
Vergleich. 1-14: F. brevistriata Grunow entsprechend der Beschreibung in Hofmann et al. (2013), 10-
14: Schalen können auch als Pseudostaurosira elliptica (nach Edlund et al. 2006) bestimmt werden, 
15-19: Fragilaria (Staurosirella) pinnata, 20: Fragilaria elliptica SCHUMANN (Pseudostaurosira 
trainorii). 
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4.4.5 Navicula cryptotenella und N. cryptotenelloides  

Navicula cryptotenella und N. cryptotenelloides wurden von den Referenzzählern in der See-Probe 

mit Anteilen von insgesamt 7,0 %, 9,0 % und 8,7 % gefunden (Abb. 61). Von den teilnehmenden 

Laboren wurden beide Arten mit durchschnittlich 9,3 % gefunden (n=38), wobei zwei Labore sie nicht 

nachwiesen. Insgesamt wurden demnach N. cryptotenella und/oder N. cryptotenelloides von den 

meisten Teilnehmern erkannt, einige ermittelten stark vom Mittelwert abweichende Anteile 

(Abb. 61). 

 

 

Abbildung 61. Summe der relativen Anteile von Navicula (cf.) cryptotenella und N. (cf.) 
cryptotenelloides in der See-Probe. Blau: Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. Die orange 
gestrichelte Linie markiert den Mittelwert der Referenzzählungen. 

Navicula cryptotenelloides wurde von den Referenzzählern mit Anteilen von 6,2 %, 8,0 % und 7,5 % 

häufiger nachgewiesen (Abb. 62). Die Nachweise der teilnehmenden Labore bewegten sich bei 

durchschnittlich 7,9 % (n=34), wobei sechs Labore N. cryptotenelloides nicht fanden (Abb. 62). Einige 

Labore gaben zusätzlich geringe Anteile als unsicher bestimmt an und listeten N. cf. cryptotenelloides 

mit 0,4 % (Labore 26 und 33), 0,8 % (Labor 16) und 2,4 % (Labor 36) in ihren Ergebnislisten auf. 

 

 

Abbildung 62. Relative Anteile von Navicula (cf.) cryptotenelloides in der See-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. Die orange gestrichelte Linie markiert den Mittelwert 
der Referenzzählungen. 
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Dagegen war Navicula cryptotenella in der See-Probe nur mit geringen Anteilen vertreten (Abb. 63). 

Die Referenzzähler fanden sie mit 0,8 %, 1,0 % und 1,2 % Anteil. Die Teilnehmer wiesen 

N. cryptotenella mit durchschnittlich etwas größerem Anteil (2,2 %) nach, da vier Labore die Art mit 

deutlich erhöhten Anteilen (7,3 bis 10,3 %) fanden (Abb. 63). Vier andere Labore wiesen 

N. cryptotenella nicht nach. Das Labor 36 fand N. cf. cryptotenella mit 0,4 % Anteil. 

 

 

Abbildung 63. Relative Anteile von Navicula (cf.) cryptotenella in der See-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. Die orange gestrichelte Linie markiert den Mittelwert 
der Referenzzählungen. 

Die Zählergebnisse von N. cryptotenella und N. cryptotenelloides lassen deutlich Verwechslungen 

zwischen beiden erkennen (Labore 13, 14, 15 und 18) und damit Schwierigkeiten beide Arten 

voneinander abzugrenzen. Neben der Verwechslungsmöglichkeit beider Arten miteinander kann es 

auch zu Fehlbestimmungen mit N. antonii, N. menisculus, N. upsaliensis und N. reichardtiana 

kommen. Von diesen Arten wurde allerdings nur N. reichardtiana mit Anteilen größer 1 % in der See-

Probe von den Teilnehmern und den Referenzzählern nachgewiesen (Abb. 64). Der stark erhöhte 

Nachweis (6,2 %) für N. reichardtiana eines Labores deutet auf Verwechslungen mit 

N. cryptotenelloides/cryptotenella hin. 

 

 
Abbildung 64. Relativen Anteile von Navicula reichardtiana in der See-Probe. Blau: 
Ringversuchsteilnehmer. 

Eine ausführliche Darstellung zur taxonomischen Abgrenzung von N. cryptotenella und 

N. cryptotenelloides sowie zu weiteren, ähnlichen Arten ist im Bericht zum ersten deutschen 

Ringversuch zu finden (Dreßler et al. 2014; siehe auch Dreßler et al. 2015). Weiterhin werden 

detaillierte Empfehlungen zum Umgang im Rahmen des deutschen Bewertungsverfahrens (PHYLIB) 
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gegeben (Dreßler et al. 2014). Ergänzend dazu sind in der Tabelle 23 die wesentlichen Merkmale zur 

Bestimmung beiden Arten und zum Vergleich von N. reichardtiana zusammengefasst. 

Tabelle 23. Merkmale zur Bestimmung von Navicula cryptotenella und N. cryptotenelloides und 
Abgrenzung zu N. reichardtiana, die von einigen Teilnehmern des Ringversuches in der See-Probe 
gefunden wurde im Vergleich. Quelle: Hofmann et al. (2013). 

Taxon Länge 

(µm) 

Breite 

(µm) 

Striae/

10 µm 

Punkte/

10µm 

Kommentar 

N. cryptotenella 12-40 5-7 14-16 ~38 Enden nicht vorgezogen 

N. cryptotenelloides 9-18 3,7-4,2 16-18 42-44 Enden nicht vorgezogen 

N. reichardtiana 12-22(26) 5-6 14-16 33-36 Enden vorgezogen 
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Tafel 11. Navicula cryptotenella und N. cryptotenelloides aus der Lychensee-Probe im Vergleich. 1-7: 
N. cryptotenella aufgrund der Schalenmerkmale (Tab. 23), 8-15: N. cryptotenelloides entsprechend 
der in der in Tab. 23 gelisteten Merkmale, 16-21: Aufgrund der Dimensionen (Schalenlänge, -breite 
und/oder Anzahl der Streifen je 10 µm) ist keine eindeutige Zuordnung zu Navicula cryptotenella 
oder N. cryptotenelloides möglich. Siehe dazu auch die Ausführungen in Dreßler et al. (2014). 
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4.5 Auswirkungen der Zählergebnisse auf die ökologische Bewertung mittels PHYLIB 

Bevor geprüft worden ist, ob und wie stark die unterschiedlichen Zählergebnisse der teilnehmenden 

Labore die ökologische Bewertung der Probestellen (PHYLIB-Verfahren) beeinflussen, ist ermittelt 

worden, wie viele Taxa (Prozent aller Taxa) und mit welchem Gesamt-Anteil (relative Häufigkeit) 

überhaupt in die Bewertung eingehen. Anschließend sind für alle Zähldaten (Referenzzähler und 

Labore) die Diatomeenindizes mittels PHYLIB-Software (Version 5.3, vom Dezember 2015) berechnet 

worden. 

4.5.1 Fließgewässer-Probe  

In der Fließgewässer-Probe wurden von den Teilnehmern und Referenzzählern insgesamt 374 Taxa 

ermittelt bzw. mit unterschiedlichen Taxa-Bezeichnungen gelistet. Taxanamen, die dasselbe Taxon 

bezeichneten, aber unterschiedlich benannt waren, wurden also nicht zusammengefasst! Ziel war zu 

schauen, welche Konsequenz die Bezeichnung (DV-Nr.) auf die Bewertung hat, wenn ggf. mehrere 

Benennungsmöglichkeiten für das gleiche Taxon gelistet sind. Außerdem sollte verdeutlicht werden, 

dass bei zu geringer Bestimmungstiefe keine Bewertung erfolgt (Gattung, cf., Sammelgruppe).  

Von den 374 ermittelten Taxa geht nur knapp die Hälfte (46,3 %) in die Bewertung mit dem PHYLIB-

Verfahren ein, da nur für diese Taxa (bei der gewählten Taxa-Bezeichnung) in der PHYLIB-Software 

Eichdaten (gemeint sind hier Trophiewert und ςgewicht, nicht die Einstufung als Referenzart) 

hinterlegt sind (Abb. 65, grün). Taxa, die bis auf Gattungsniveau bestimmt wurden bzw. als nicht 

sicher nachgewƛŜǎŜƴ όαŎŦΦάΣ αŀŦŦΦάύ ƎŜƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴŜǘ ǿǳǊŘŜƴΣ ōŜƭƛŜŦŜƴ ǎƛŎƘ ŀǳŦ мтΣп % (Abb. 65, beige). 

Diese werden aufgrund der unzureichenden Bestimmungstiefe nicht in die Bewertung einbezogen. 

DƭŜƛŎƘŜǎ Ǝƛƭǘ ŦǸǊ ¢ŀȄŀ όα{ŀƳƳŜƭƎǊǳǇǇŜƴάΣ тΣн ҈Σ gelb), die nur auf Artniveau (bzw. als Sippe) 

bestimmt wurden, obwohl eine weitere taxonomische Differenzierung (var., ssp.) möglich und zur 

Bewertung nötig gewesen wäre. 

 
 

Abbildung 65. Anteile der in die Bewertung mittels PHYLIB-Verfahren eingehenden (grün) bzw. nicht 
eingehende Diatomeentaxa (übrige Farben) der Fließgewässer-Probe, bezogen auf die insgesamt 
ermittelte Taxa-Zahl (n=374). Weitere Informationen siehe Text. 
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Obligat planktische Arten (1,1 %, Abb. 65, dunkelblau) sind gemäß der Verfahrensanleitung aus der 

Zählung auszuschließen (Schaumburg et al. 2012) und einige ermittelte Taxa (0,5 %, Abb. 65, 

hellblau) gründeten auf einem zu alten taxonomischen Konzept, so dass eine klare Zuordnung zu 

einem aktuellen Taxon nicht möglich war. Für 19,5 % der Taxa (Abb. 65, dunkelrot) sind im PHYLIB-

Eichdatensatz keine Daten zur Trophieindikation hinterlegt. Einen recht hohen Anteil (4,8 %, hellrot) 

ƴŜƘƳŜƴ ŀǳŎƘ ŘƛŜ ¢ŀȄŀ ŜƛƴΣ ǿŜƭŎƘŜ ŜƛƴŜǊ αǾŜǊŀƭǘŜǘŜƴ {ŀƳƳŜƭƎǊǳǇǇŜά ŀƴƎŜƘǀǊŜƴΦ Dies betrifft Arten, 

die in der DV-Liste (Mauch et al. 2003, Version von 2011) ursprünglich mit mehreren Varietäten, 

Subspezies oder Formen gelistet waren. Nachdem alle Unterarten (var., ssp., f.) bis auf die 

Nominatvarietät auf Artniveau gehoben wurden, verblieben nur noch die Nominatvarietät und die 

!Ǌǘ όƻƘƴŜ ǿŜƛǘŜǊŜ 5ƛŦŦŜǊŜƴȊƛŜǊǳƴƎΣ ƘƛŜǊ ŀƭǎ αǾŜǊŀƭǘŜǘŜ {ŀƳƳŜƭƎǊǳǇǇŜά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘύ ƛƴ ŘŜǊ 5±-Liste. 

Wird nun die Nominatvarietät (ssp. oder f.) bestimmt, stattdessen aber die DV-bǊΦ ŘŜǊ αǾŜǊŀƭǘŜǘŜƴ 

{ŀƳƳŜƭƎǊǳǇǇŜά ǾŜǊǿŜƴŘŜǘΣ ƎŜƘǘ ŘŜǊ ¢ŀȄŀ-Anteil nicht mit in die Bewertung ein, obwohl Daten 

hinterlegt sind. Beispielsweise sind in der DV-Liste (Mauch et al. 2003, Version von 2011) die Art 

Navicula cryptocephala Kützing (DV-bǊΦ осммпύ όƛƳ {ƛƴƴŜ ŜƛƴŜǊ α{ŀƳƳŜƭƎǊǳǇǇŜάΣ ǿŜƴƴ ƪŜƛƴŜ ǿŜƛǘŜǊŜ 

Differenzierung vorgenommen wurde) und deren Varietäten N. cryptocephala var. cryptocephala 

Kützing (DV-Nr. 6010) sowie N. cryptocephala var. veneta (Kützing) Rabenhorst (DV-Nr. 6892) 

gelistet. Nachdem Rabenhorsts Zuordnung von N. veneta Kützing als Varietät von N. cryptocephala 

ǿƛŜŘŜǊ ǊŜǾƛŘƛŜǊǘ ǿǳǊŘŜΣ ƛǎǘ ŘƛŜ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜ α{ŀƳƳŜƭƎǊǳǇǇŜά Ƴƛǘ ŘŜǊ 5±-Nr. 36114 entbehrlich, somit 

veraltet und müsste aus der DV-Liste entfernt werden, auch um Verwechslungen mit der Art 

N. cryptocephala (DV-Nr. 6010, wie auch in Hofmann et al. 2013 aufgeführt) zukünftig ausschließen 

zu können. Dies gilt auch für Taxa, bei denen schon immer nur die Art und die dazugehörige 

Nominatvarietät in der DV-Liste aufgeführt wurden (z. B. Fragilaria brevistriata/F. brevistriata var. 

brevistriata, F. virescens/F. virescens var. virescens, Navicula seminulum/N. seminulum var. 

seminulum, Sellaphora pupula/S. pupula var. pupulaύΦ 5ƛŜ α{ŀƳƳŜƭƎǊǳǇǇŜƴά ǎƛƴŘ ŀǳŎƘ ƘƛŜǊ ƛƴ ŘŜǊ 5±-

Liste unnötig und veraltet. Der Anteil der Taxa in der Fließgewässer-Probe, für die zum Zeitpunkt des 

Ringversuches noch keine DV-Nr. vergeben war, belief sich auf 3,2 % (Abb. 65, orange).  

Für die ökologische Bewertung von Fließgewässern mittels PHYLIB-Verfahren ist die Anzahl 

eingehender bzw. nicht eingehender Diatomeentaxa nicht entscheidend. Stattdessen ist relevant, 

wie hoch der relative Anteil (relative Häufigkeit) der in den Proben vorkommenden Taxa ist, welcher 

insgesamt in die Bewertung eingeht. Bei den Referenzzählern lag der Taxa-Anteil der Fließgewässer-

Probe, welcher mittels PHYLIB-Software bewertet werden konnte, bei 75,4 %, 67,0 % und 79,6 % 

(Abb. 66, grüne Balken). Die teilnehmenden Labore kamen auf bewertbare Taxa-Anteile von 

durchschnittlich 71,7 % (Minimum: 13,4 %; Maximum: 92,6 %; Abb. 66). 
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Abbildung 66. Relative Anteile der Diatomeentaxa aus der Fließgewässer-Probe, die in die Trophie-
Bewertung mittels PHYLIB-Verfahren eingehen. Blau: Ringversuchsteilnehmer, grün: Referenzzähler. 
Die orange gestrichelte Linie markiert den Mittelwert der Referenzzählungen. 

Die höchsten relativen Anteile ermittelter Diatomeentaxa, die in einer Probe nicht in die Bewertung 

mittels PHYLIB-Verfahren eingingen, wurden aufgrund nicht ausreichender Bestimmungstiefe (spec., 

cf. und aff.) erreicht, z. B. bei drei Laboren mit 14,3-48,0 % (Abb. 67, beige). Bei der Bestimmung von 

Taxa auf Artniveau (bzw. Sippe), obwohl eine weitere Differenzierung (var., ssp.) zur Bewertung nötig 

gewesen wäre, belief sich der relative Anteil in der Fließgewässer-Probe bei den Referenzzählern auf 

0,0 %, 0,8 % und 6,0 %. Die teilnehmenden Labore gaben Taxa-Anteile von 0,0 % bis maximal 36,5 % 

an (Abb. 67, gelb). Die Anteile obligat planktischer Diatomeen (dunkelblau) und solche mit alter 

Nomenklatur (hellblau), für die keine Daten im PHYLIB-Eichdatensatz hinterlegt sind, waren nur bei 

drei Laboren erhöht (Abb. 67).  
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Abbildung 67. Relative Anteile der Diatomeentaxa, die in die Bewertung mittels PHYLIB-Verfahren 
eingehenden (grün) bzw. nicht eingehende Taxa-Anteile (übrige Farben) der Fließgewässer-Probe, 
A) basierend auf den Mittelwerten der teilnehmenden Labore bzw. der Referenzzähler und B) von 
jedem Teilnehmer ermittelter Anteil. 

Die Taxa-Anteile, für welche keine Daten zur Trophieindikation im PHYLIB-Eichdatensatz hinterlegt 
sind, lagen bei den Referenzzählern bei 6,0 %, 6,0 % und 8,8 % (Abb. 67, dunkelrot). Bei den 
teilnehmenden Laboren wurden Anteile von 0,0 % bis maximal 18,0 %, Mittelwert 6,2 % (n=40), 
ermittelt. Vor allem die Anteile von Planothidium frequentissimum var. frequentissimum (3,9 %, 3,3 % 
und 2,9 % bei den Referenzzählern), für die keine Daten für die Fließgewässer-Bewertung in der 
PHYLIB-Software (Version 5.3, vom Dezember 2015) hinterlegt sind, sind hierbei bedeutsam, aber 
auch die erhöhten Anteile von Nitzschia palea var. tenuirostris und Fragilaria biceps, für welche keine 
Daten zur Fließgewässer- und Seebewertung gelistet sind. 

Der Anteil der Taxa, die einer αǾŜǊŀƭǘŜǘŜƴ {ŀƳƳŜƭƎǊǳǇǇŜά angehören (Erklärung siehe oben) beläuft 
sich bei den Referenzzählern auf 11,0 %, 14,0 % und 8,3 % und lag bei den teilnehmenden Laboren 
durchschnittlich bei 7,7 % (Abb. 67, hellrot). Darin enthalten sind vor allem die Anteile von Navicula 
cryptocephala und N. reichardtiana (Abb.68), die nur in die Bewertung eingehen, wenn Navicula 
cryptocephala var. cryptocephala bzw. N. reichardtiana var. reichardtiana (DV-Nr. 6010 und 6221) 
gelistet werden. Aufgrund der Zuordnung zu N. cryptocephala bzw. N. reichardtiana, die in der DV-
Liste ƴƛŎƘǘ ŀƭǎ ŘƛŜ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ !ǊǘŜƴΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ƛƳ {ƛƴƴŜ Ǿƻƴ α{ŀƳƳŜƭƎǊǳǇǇŜƴά όƻƘƴŜ ǿŜƛǘŜǊŜ 
Differenzierung) gelistet sind, konnten die Anteile beider Taxa bei den Referenzzählern und bei 11 
Laboren trotz korrekter Bestimmung nicht bewertet werden. Bei weiteren 8 Laboren wurde ebenfalls 
Navicula cryptocephala (keine Bewertung) aufgeführt anstelle von Navicula cryptocephala var. 
cryptocephala (Abb. 68). Dies spiegelt entsprechend nur wider, ob ein Teilnehmer oder 
Referenzzähler mit der deutschen PHYLIB-Software, mit der die Gewässerbewertung vorgenommen 
wird, vertraut ist, oder nicht. Dieser spezielle Sachverhalt geht weder aus der Ringversuchanleitung 
noch der deutschen Verfahrensanleitung für Seen und Fließgewässer (Schaumburg et al. 2011c & 
2012) hervor. 


